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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURA DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER L’ESECUZIONE DI
PROCEDURE DI BRACHITERAPIA PROSTATICA INTERSTIZIALE
OCCORRENTE ALL'UNITA’ DI RADIOTERATPIA ONCOLOGIA
DELL'OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTI QUALITA’

L’aggiudicazione sara effettuata, ai sensi degli artt.16 ¢ 17 della L.P. 2/2016 -in conformita alle
norme contenute nel bando di gara e nei presente elaborato- nei confronti del concorrente che avra
presentato [*offerta risultata economicamente pilt vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio
complessivo pill alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti agli elementi
qualita-prezzo riportati nel presente documento con le modalita di seguito indicate.

Sara facoltd della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per I’APSS in relazione all’oggetto
dell’appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

. QUALITA’ fino ad un massimo di 60 punti da attribuirsi in base al giudizio della
Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che esaminera le offerte tecniche
presentate, previa verifica della completezza delle stesse, tenendo conto dei criteri di
valutazione di cui al presente documento.

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (qualiti)
Il punteggio relativo a ciascun criterio/sub criterio sard determinato, sulla base del giudizio
attribuito collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell’esercizio della propria discrezionalitd
tecnica, calcolando i coefficienti associati ai giudizi di seguito illustrati, rispetto al punteggio
massimo attribuibile.
Il punteggio sara calcolato fino al secondo decimale, con approssimazione per eccesso.
Per i criteri/sub criteri la cui risposta puo essere solo affermativa o negativa quali:

- A3 Disponibilita di sonda addominale

- D6  Disponibilitd in reparto dei materiali di consumo monouso
il coefficiente attribuibile € rispettivamente: se negativo (assente) = 0,00, se affermativo (eccellente)
=1,00

GIUDIZIO COEFFICIENTE
Eccellente 1,00
Ottimo 0,90
Distinto 0,80
Molto buono 0,70




GIUDIZIO COEFFICIENTE
Buono 0,60
Discreto 0,50
Pitt che sufficiente 0,40
Sufficiente 0,30
Non del tutto sufficiente 0,20
Insufficiente 0,10
Non valutabile o assente 0,00

SOGLIA DI IDONEITA

Saranno escluse per inidoneita le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche motivazioni
espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno — prima della riparametrazione — la
soglia di idoneita individuata pari a 20 punti.

RIPARAMETRAZIONE
Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sard operata la riparametrazione dei punteggi
conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto alla migliore offerta dal
punto di vista del punteggio tecnico, e riparametrando proporzionalmente i punteggi delle altre
offerte.
Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei
punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il
parametro qualita, il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta sara riparametrato con la seguente
formula:

X = punteggio massimo x punteggio considerato / punteggio migliore offerta

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sara redatto apposito verbale,
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneita
comportanti esclusione delle offerte dalla gara.

2. PREZZO all’importe unitario della procedura indicato in offerta economica (che non potra
superare |’importo fissato a base d’asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di 40 punti da

assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente formula:

X =40 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata

PUNTEGGIO
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE MASSIMO
Caratteristiche tecniche e di qualita degli strumenti
Al | Ergonomicitd dell’ecografo 2
A A2 | Range di frequenze a disposizione della sonda trans-rettale 3 10
A3 | Disponibilita di sonda addominale 3
A4 | Range di frequenze a disposizione della sonda addominale 2




Tempi di attivazione del sistema di backup
+ > 2he</=3h =0 punti
e </=2h e> lh =2punt
B, </=1h e >30° =35 punti 10
e </=30"e >15" =7 punti;
e <=1% =10 punti
Caratteristiche dei dispositivi impiantabili
Assemblaggio Strand durante procedura operatoria e disponibilita di
C Cl - . 10 26
singolo seme calibrato
c2 Preparazione Strand; procedura e sicurezza (per evitare rottura del 16
seme)
Altre caratteristiche della fornitura
Esperienza; referenze dei centri ospedalieri che hanno in dotazione [a
D1 | strumentazione offerta (n. centri e importanza degli stessi in termini di 2
maggior numero di procedure)
D2 | Modalita di supporto specialistico offerto, anche telefonico 3
D3 | L’organizzazione e la programmazione per la manutenzione ordinaria 2
D Assistenza tecnica straordinaria, tempi di intervento: 14
D4 | e traé6e 8 ore lavorative =1 punto 2
e </= ¢ ore lavorative = 2 punti
Sede punto di assistenza, distanza dalla struttura sede di fornitura delle
strumentazioni:
D5 e >/=100km =0 punti 2
e >/= 30kme <100 km=1 punto
. < 50 kin =2 punti
D6 | Disponibilita in reparto dei materiali di consumo monouso 3
TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI 60




