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FORNITURA, IN SERVICE, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL 

DIPARTIMENTO “LABORATORIO E SERVIZI” DELL’AZIENDA  PROVINCIALE PER I SERVIZI 

SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – PUNTEGGI DI QUALITA’ 
 

LOTTO N. 3 
 

“Fornitura in service di sistemi diagnostici per  l’esame completo delle urine: 
chimico-fisico, del sedimento urinario e screening urinocolture”   

 

PREZZO           PUNTI        40 
QUALITA’        PUNTI         60 
SOGLIA MINIMA  DI QUALITA’    PUNTI     35   
 
 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 
SOGLIA DI  
IDONEITA’ 

 
1. Valutazione strumento esame chimico fisico 
 

16 
punti 

dei quali: 

 

1.a) Possibilità di fornire il parametro emoglobina/sangue  sia in 
       concentrazione sia in numero di emazie presenti 
 

 
1 

 

1.b) Segnalazione di colorazione anomala dell’area reattiva;  
       Segnalazione e correzione automatica del dato della bilirubina, in 
       caso di colore  anomalo ed estremamente colorato dell’urina  
 

 
2 

 

1.c) Sistema di controllo di corretto posizionamento della striscia; 
       Sistema di controllo di corretta dispensazione del campione 
 

 
3 

 

1.d) Minore quantità di campione necessaria per l’analisi 
 

 
2 

 

1.e) Sistema analitico che adotti i migliori accorgimenti al fine di  
       minimizzare gli effetti di trascinamento (carry over) tra campioni  
       processati in successione  
 

 
1 

 

1.f)  Sistema analitico che garantisca la maggiore sensibilità possibile nel  
        rilevamento delle proteine e del glucosio urinari 
 

 
2 

 

1.g) Possibilità di rilevamento di interferenze analitiche 
 

 
1 

 

1.h)  Minor tempo di esecuzione del singolo test  
 

 
2 

 

1j) Stabilità dei reattivi a bordo dello strumento e modalità di  
     conservazione  e immagazzinamento degli stessi 
 

 
2 
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2. Valutazione strumento esame del sedimento urinario 

22  
punti 

dei quali 

 

2.a) Possibilità di discriminare tipologie di batteri in automatico 
 

 
3 

 

2.b) Possibilità di fornire parametri correlati alla capacità di 
      concentrazione del tubulo renale (determinazione della 
      conduttività nelle urine) utili allo screening delle urinocolture  
       secondo protocollo aziendale 
 

 
4 

 

2.c) Valutazione morfologica delle emazie (indicazioni dell’origine 
      dell’ematuria) 
 

 
3 

 

2.d)  Possibilità di utilizzo per analisi di altri liquidi biologici 
 

 
1 

 

2.e) Utilizzo di tecnica citofluorimetrica  
 

 
6 

 

2.f) Utilizzo di analisi microscopica automatizzata con presentazione 
      dell’intero campo visivo 
 

 
2 

 

2.g)  Livello di documentata precisione analitica (accuratezza, precisione,  
       ripetibilità, ecc.) 
 

 
2 

 

2.h) Stabilità dei reattivi a bordo dello strumento e modalità di  
      conservazione  e immagazzinamento degli stessi 
 

 
1 

 

 
3. Software gestionale  
 

13  
punti 

dei quali 

 

3.a) Gestione di campioni con profili diversi (esame urine completo, 
      urgenze, screening batteriurie) mediante regole di validazione 
      differenti  
 

 
1 

 

3.b) Gestione del QC con grafici tipo Levey-Jennings per gli 
       strumenti con relativa possibilità di stampa 

 
2 

 

3.c) Possibilità di ordinamento secondo anagrafica, reparto, 
      strumento, rack e posizione 
 

 
2 

 

3.d) Possibilità di elaborare statistiche per anagrafiche, provenienza, 
       reparto, età, sesso  
 

 
2 

 

3e) Possibilità di accesso al software gestionale per profili diversi 
 

 
1 

 

3.f) Possibilità di Host-Query 
 

 
2 

 

3.g) Gestione dei campioni in base al quesito diagnostico e alle 
      caratteristiche del paziente  
 

 
2 

 

3.h) Storico in linea e archivio residente  (capacità)  
1 

 

 
4. Altre caratteristiche  

9 
punti 

dei quali 

 

4.a) Le referenze documentate ed aggiornate, con elenco dei centri 
      ospedalieri che hanno in dotazione la strumentazione offerta  
 

 
2 

 

4.b) Volume complessivo di ingombro dello strumento compresi i 
      Reagenti a bordo ed eventuali contenitori esterni e peso delle 
      confezioni dei 

 
1 
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      reagenti e consumabili  
 

4.c) Tipo e volume di refluo prodotto  
 

 
1 

 

4.d) Minore intervento dell’operatore nella gestione della seduta analitica 
       e  ridotta manutenzione periodica a carico dell’operatore 
 

 
3 

 

4.g) Il modello di supporto specialistico offerto, anche telefonico e tempi 
      e   il modello di assistenza tecnica straordinaria: tempi e modalità di 
      intervento, vicinanza della rete di assistenza alla zona di fornitura 
      delle strumentazioni, possibilità di avere in laboratorio parti di  
      ricambio 
      essenziali  

2  

Punteggio totale Punti 60 35 

 


