
“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

Procedura aperta  per  l’affidamento  della  fornitura a noleggio full  risk ed  installazione di  una
gamma camera SPECT/CT a doppio detettore a geometria variabile integrata con CT diagnostica a
spirale  multistrato  da installare  presso  l’U.O.  di  Medicina  Nucleare  dell’Ospedale  S.  Chiara  di
Trento compresa la relativa progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori ed esecuzione
dei lavori edili ed impiantistici propedeutici per l’installazione c.d. “chiavi in mano”.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  secondo
quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, valutata in base ai seguenti elementi:

PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA
TECNICA

CARATTERISTICHE  QUALITATIVE  E
TECNICHE
 come di seguito dettagliate

          60 punti, di cui:
• 50 punti per le caratteristiche qualitative e 

tecniche dell’apparecchiatura offerta e del relativo 
servizio di noleggio con manutenzione full risk;

• 10 punti per caratteristiche qualitative e tecniche 
relative alla parte lavori.

OFFERTA
ECONOMICA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 40 punti

TOTALE COMPLESSIVO 100 punti 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 - nei confronti
del concorrente che avrà presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il
punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri
qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
validamente espressa ed appropriata.

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell’offerta, minore o quantomeno pari al valore posto a
base d’asta ed indicato nel bando di gara per ciascun Lotto.

PREZZO fino a un massimo di 40 punti.
L’attribuzione del punteggio relativo al prezzo avverrà con il criterio inversamente proporzionale, vale a dire
attraverso la seguente formula:   

x = 40 (punteggio massimo) x miglior prezzo/prezzo offerta considerata

QUALITÀ fino ad un massimo di 60 punti da attribuirsi in base al giudizio della Commissione Giudicatrice
appositamente nominata,  che esaminerà le offerte tecniche  presentate,  previa  verifica  della completezza
delle stesse, tenendo conto dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE
DELL’APPARECCHIATURA OFFERTA E DEL RELATIVO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON

MANUTENZIONE FULL RISK

Premessa:
Le offerte  tecniche presentate devono rispondere ai criteri minimi di qualità e quantità previsti dal Capitolato
Tecnico  –  caratteristiche  tecniche  dell'apparecchiatura  e,  per  quanto  concerne  la  parte  lavori,  dalle
prescrizioni tecniche e prestazionali descritte nel Capitolato Speciale d'appalto – parte lavori – e nei relativi
elaborati del “progetto preliminare”. Qualora, rispettivamente, detti cirteri minimi non siano stati rispettati
per  la  fornitura/servizio  o per i  lavori,  l'offerta  tecnica  sarà considerata inidonea pertanto  dovrà  essere
esclusa con adeguata motivazione espressa dalla Commissione Tecnica.
Al  proposito si  ricorda che il  progetto definitivo da consegnare in sede di  offeta deve essere composto
almeno dagli elaborati di cui alle pagg. 9 e 10 del Capitolato Speciale d'appalto – parte lavori-. Ciascuno di
detti  elaborati  deve  essere  sottoscritto  da  Ingegnere  o  Architetto  regolarmente  abilitato  ed  iscritto  al
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rispettivo ordine professionale.
Le offerte tecniche che rispondano ai predetti requisiti minimi saranno quindi valutate in base ai seguenti
cirteri di valutazione:

PARAMETRO
PUNTEGGIO MASSIMO

ATTRIBUIBILE (TOTALE 50)

A) CARATTERISTICHE TECNICO- CLINICHE GAMMA CAMERA PUNTI ATTRIBUIBILI 26 

1) Gantry:

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore combinazione

per quanto riguarda il più ampio diametro del gantry, la velocità di  rotazione delle testate,

l’altezza minima e massima delle testate, la distanza minima fra le testate, sistemi di  Auto

Body Contour e anti collisione, centratura laser, trigger ECG con carrello.

Max 2 punti

2) Detettori:

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà soluzioni hardware per

uso cardiologico dedicato e la  migliore combinazione per  quanto riguarda le  caratteristiche

costruttive dei collimatori, la risoluzione spaziale estrinseca e la sensibilità misurate secondo le

norme NEMA; saranno inoltre valutati i sistemi di riconoscimento univoco dei collimatori e di

anti collisione.

Inoltre, sarà considerata positivamente la proposta che presenterà la migliore combinazione

per quanto riguarda il numero di fotomoltiplicatori,  la maggiore dimensione dell’UFOV (non

inferiore  a  50x38  cm),  il  massimo  count  rate,  il  più  ampio intervallo  energetico,  i  migliori

parametri intrinseci misurati secondo le norme NEMA senza algoritmi iterativi.

Max 5 punti

3)  Lettino paziente:

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore combinazione

per quanto riguarda la minore attenuazione, l’altezza minima da terra, la massima escursione

longitudinale, la precisione e accuratezza dei movimenti, l’automatismo del posizionamento ed

il massimo peso paziente sostenibile, possibilità della movimentazione da console; sarà inoltre

valutata la disponibilità di un pallet pediatrico.

Max 2 punti

4) Console di acquisizione e Protocolli di acquisizione: 

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore combinazione

per  quanto  riguarda  i  sistemi  di  riduzione  della  dose  di  radiofarmaco  a  parità  di  qualità

dell’immagine;  verranno anche considerati:  dotazione hardware, integrazione con il  SIO e il

PACS aziendale,  matrici  utilizzabili  nelle  varie  tipologie di  esame, acquisizioni  multi  picco e

multi isotopi, modalità di visualizzazione ricostruzione ed elaborazione di esami scintigrafici,

dotazione di protocolli di acquisizione preimpostati e la possibilità di personalizzazione degli

stessi.

Verrà, inoltre,  valutata positivamente la disponibilità di  software dedicati  alla riduzione dei

tempi di acquisizione e al recupero della risoluzione per le metodiche planari e SPECT.

Max 4 punti

5) Sistema di elaborazione:

il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che presenterà un sistema di elaborazione

server client con la possibilità di elaborazioni per almeno 3 utenti contemporanei per tutti i

software richiesti; saranno positivamente valutati la eventuale dotazione hardware, il grado di

integrazione con il  sistema PACS aziendale,  le apparecchiature esistenti  e con il  software di

post-elaborazione Syngovia.

Max 4 punti

6) Software di elaborazione:

il punteggio più elevato sarà assegnato ai sistemi software per elaborazioni cardiologiche, ai

sistemi  software  di  semi-quantificazione,  in  particolare  in  ambito  di  scintigrafia  ossea,  ai

protocolli clinici  in grado di coprire tutte le attività cliniche di Medicina Nucleare, compresi

l’elaborazione di esami planari (sia statici sia dinamici), SPECT, dynamic SPECT, scansioni total-

body, WB SPECT, SPECT /TC , ecc.

Sarà inoltre valutata positivamente la fornitura di ulteriori licenze software per elaborazione di

esami neurologici, cardiologici e oncologici per migliorare l’impiego clinico del sistema.

Max 6 punti

7) Calibrazioni, Controlli di Qualità, Fantocci:

il  punteggio più elevato sarà assegnato alla disponibilità di automatismo delle procedure di

controllo  di  qualità  giornaliero  e  periodico;  sarà  positivamente  valutata  la  proposta  che

presenterà la migliore combinazione per quanto riguarda dotazione di software e di fantocci

per i controlli di qualità e le calibrazioni periodiche.

Max 3 punti

B) SISTEMA TAC PUNTI ATTRIBUIBILI 13

8) Generatore e tubo radiogeno:

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà i migliori  parametri di

Max 5 punti
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potenza  e  capacità  termica  anodica,  durata  (garantita)  del  tubo  radiogeno  e  la  migliore

combinazione di parametri di esposizione disponibili.

9) Caratteristiche costruttive:

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la maggiore ampiezza del

diametro del tunnel e del FOV, il minore tempo minimo di scansione, i maggiori numero di

rivelatori per riga e colonna e campo di copertura in unica esposizione.

Max 3 punti

10) Acquisizione:

il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che presenterà le migliori caratteristiche del

sistema di  acquisizione, con particolare riferimento ai  più  efficaci  sistemi di  riduzione  della

dose  erogata;  saranno  anche  considerate  la  migliore  qualità  dell’immagine,  la  migliore

combinazione  di  protocolli  e  tecniche  disponibili  unitamente  alle  relative  matrici  di

acquisizione, ricostruzione e visualizzazione. 

Max 5 punti

C) ERGONOMIA PUNTI ATTRIBUIBILI 6

11) Posizionamento ed accessibilità:

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà le caratteristiche tecniche

migliori per quanto attiene alle procedure di posizionamento del paziente e del suo relativo

centraggio,  unitamente  alle  possibilità  di  accesso  allo  stesso  da  parte  degli  operatori  e  di

facilità di gestione del cambio collimatori.

Saranno, inoltre, positivamente, valutati i sistemi automatici di cambio collimatori.

Max 3 punti

12) Facilità d’uso del software:

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore soluzione per

quanto riguarda l’interfaccia  operatore  dei  programmi software,  valutandone  la  facilità  ed

intuitività d’uso.

Max 3 punti

D) SERVIZI PUNTI ATTRIBUIBILI 5

13)  Formazione  del  personale  sanitario  e  di  Fisica  Sanitaria  

(max 1 punti)

Max 1punti

14) Organizzazione assistenza tecnica e modalità di intervento

Condizioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto richiesto.

Verranno principalmente valutati i tempi di intervento, risoluzione del guasto espressi in giorni

lavorativi, disponibilità di teleassistenza.

      Max 4 punti

  Intervento

entro:

 3

gg

2 gg 1 g

Risoluzi

one del

guasto

entro

5 gg 0 0,2 0,6

4 gg 0,2 0,6 1

3 gg 0,6 1 1,3

2 gg 1 2,6 3,2

1 g 2,6 3,2 4,0

TOTALE PUNTI CRITERI A+B+C+D
PUNTI 50

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE DELLA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI

PROPEDEUTICI.

E) CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO
PUNTI ATTRIBUIBILI 10

15) Completezza e chiarezza del progetto definitivo

il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta progettuale che esprima con maggior

chiarezza le varie parti di cui il progetto definitivo si compone, riuscendo al contempo ad

essere completo ed esaustivo. 

Max 5 punti 

16) Qualità dei materiali proposti e descritti nell'elaborato del progetto definitivo D.R. 9.001

Il punteggio più elevato sarà assegnato alla miglior proposta riferita alle caratteristiche e

qualità  dei  materiali  tenendo  in  considerazione  che  trattasi  di  lavori  prodromici  alla

fornitura di una gamma camera

Max 5 punti 

TOTALE PUNTI CRITERIO E)
PUNTI 10
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Gli  elementi  tecnico/qualitativi,  riferiti  all’apparecchiatura  offerta,  al  relativo  servizio  di  noleggio  con
manutenzione full risk, nonchè alla parte lavori, per cui è fissato un punteggio complessivo pari a 60 punti,
saranno oggetto di valutazione, in riferimento ai criteri da 1 a 13 e da 15 a 16 mediante “confronto a coppie”
nelle modalità che seguono.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle
offerte  da parte di ciascun singolo Commissario, è effettuata mediante impiego di una tabella triangolare,
ove con le lettere A, B, C, D, E, F,……, O sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni
concorrente. La tabella, come nell'esempio sottostante nel quale le lettere individuano I singoli concorrenti,
contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta, per il criterio di volta in volta preso in considerazione, quale dei due elementi che
formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro
può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3
(preferenza  piccola),  a  4  (preferenza  media),  a  5  (preferenza  grande),  a  6  (preferenza  massima).  In
ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo
grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi  in
confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti  per ogni singolo criterio si sommano i punteggi ottenuti da ciascun concorrente
ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. Quindi si sommano i punteggi attribuiti da ciascun
commissario  per  ogni  singolo  concorrente  e  si  trasforma  in  uno  il  punteggio  più  elevato,  calcolando
proporzionalmente i coefficienti riferiti agli altri concorrenti.  I vari coefficienti così ottenuti, arrotondati al
terzo decimale, verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per il criterio via via considerato.

L'attribuzione dei punteggi al criterio 14 (Organizzazione assistenza tecnica e modalità d'intervento) avviene
mediante l'utilizzazione della tabella a matrice ivi indicata.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente in relazione ai primi 14 elementi tecnico/qualitativi
sarà riparametrato con una proporzione lineare al fine di garantire un punteggio pari a 50 punti alla migliore
offerta tecnica presentata.

Al pari il punteggio complessivo attribuito ai criteri 15 e 16 sarà riparametrato con una proporzione lineare al
fine di garantire un punteggio pari a 10 punti alla migliore offerta tecnica presentata.

Qualora  dall'applicazione  di  quanto  descritto  non  si  raggiunga  il  punteggio  massimo  di  60  punti,  sarà
necessario procedere ad una seconda riparametrazione con applicazione della seguente formula:

X = 60 (punteggio massimo) x punteggio considerato/punteggio migliore offerta

Ove alla valutazione delle offerte tecniche siano ammesse non più di due concorrenti, al fine di garantire una
migliore comprensione dell'iter logico di valutazione, la Commissione tecnica sarà chiamata ad esprimere,
oltre al punteggio attribuito da ciascun commissario, anche un sintetico giudizio per ciascun criterio che
evidenzi  le ragioni  di attribuzione dei punteggi assegnati  dalla Commissione. Fa ovviamente eccezione il
criterio 14 che viene assegnato attraverso una formula matematica.

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente – tra
l'altro – le tabelle triangolari mediante cui i singoli commissari hanno provveduto ad attribuire il punteggio.
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