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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Allegato n. 5a

GARA A PROCEDURA APERTA

FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI E DI STUDIO DELLA FUNZIONALITA’
PIASTRINICA OCCORRENTI ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

LOTTON.1

“Fornitura in service di un sistema diagnostico per I'esecuzione degli esami
sierologici occorrenti all’U.O. di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale di Trento”

L'aggiudicazione sara effettuata, ai sensi degli artt.16 e 17 della L.P. 2/2016 - in
conformita alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato - nei confronti
del concorrente che avra presentato I'offerta risultata economicamente piu vantaggiosa
avendo ottenuto il punteggio complessivo pil alto, a seguito della somma dei diversi
punteggi parziali attribuiti agli elementi qualita-prezzo riportati nel presente documento con
le modalita di seguito indicate.

Sara facolta della Stazione Appaltante procedere allaggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per 'APSS in
relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

1. QUALITA’

Per la valutazione di qualita sono previsti fino ad un massimo di 70 punti da
attribuirsi in base al giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che
esaminera le offerte tecniche presentate, previa verifica della completezza delle stesse,
tenendo conto dei criteri/subcriteri di valutazione di cui al presente documento.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI

Il punteggio relativo a ciascun criterio sara determinato, sulla base del giudizio attribuito
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalita
tecnica, calcolando i coefficienti associati ai giudizi di seguito illustrati, rispetto al punteggio
massimo attribuibile.

Il punteggio sara calcolato fino al secondo decimale, con approssimazione per eccesso.
Per i criteri/subcriteri la cui risposta pud essere solo affermativa o negativa (evidenziati in
tabella punteggi con la specifica si/no in apposita casella, il coefficiente attribuibile e
rispettivamente: se negativo (assente) = 0,00, se affermativo (eccellente) = 1,00
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Elenco criteri la cui risposta pud essere solo affermativa o negativa:

B7 | Disponibilita del Test HCV core Ag quantitativo 2
B8 | Disponibilita del Test HBsAg quantitativo 2
C2 | Elaborazione statistiche 3
C3 | Back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori 9
D1 | Monitoraggio in remoto dal fornitore 3
D2 | Assistenza proattiva 3
Giudizi e coefficienti:

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Eccellente 1,00

Ottimo 0,90

Distinto 0,80

Molto buono 0,70

Buono 0,60

Discreto 0,50

Piu che sufficiente 0,40

Sufficiente 0,30

Non del tutto sufficiente 0,20

Insufficiente 0,10

Non valutabile o assente 0,00

SOGLIA DI IDONEITA

Saranno escluse per inidoneita le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche
motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno — prima della
riparametrazione — la soglia di idoneita individuata pari a 20 punti sommando i
punteggi attribuiti per le sezioni A e B.

RIPARAMETRAZIONE

Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sara operata la riparametrazione dei
punteggi conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto alla
migliore offerta dal punto di vista del punteggio tecnico, e riparametrando
proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della
sommatoria dei punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio
massimo previsto per il parametro qualita, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta
sara riparametrato con la seguente formula:

X =70 (punteggio massimo) x punteggio considerato / punteggio migliore offerta

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sara redatto apposito verbale,
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneita
comportanti la non ammissione delle offerte alle fasi successive della gara.

2. PREZZO

Allimporto complessivo annuo indicato in offerta economica (che non potra superare
I'importo fissato a base d’asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti da
assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente formula:

X = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PUNTEGGIO
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE MASSIMO
Caratteristiche tecniche della strumentazione
Livello di automazione
A " | rot1
) Semplicita di utilizzo 6 17
Caratteristiche tecniche e di qualita dei test
Performance dei reagenti e del sistema diagnostico
calcolata secondo i criteri di valutazione 6 ¢
1 ) b g 12
per i test quantitativi 8
per tutti i test 12
Numero di reattivi pronti all'uso
2 finoa 12 4 6
>12 6
B | 3| Stabilita dei reattivi a bordo dello strumento 6 |TOT
4| Frequenza calibrazione 3 35
5 Performance di sensibilita superiore a quanto richiesto nei requisiti 5
minimi necessari
6 Performance di specificita superiore a quanto richiesto nei requisiti 2
minimi necessari
7| Disponibilita del Test HCV core Ag quantitativo (SI/NO) 2
g| Disponibilita del Test HBsAg quantitativo (SI/NO) 2
Software gestionale
1 Livello di efficienza del software di magazzino (velocita, semplicita 6
c di utilizzo, numero di funzioni) TOT
2| Elaborazione statistiche (SI/NO) 12
3| Back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori (SI/NO) 2
Altre caratteristiche
D | 1| Monitoraggio in remoto dal fornitore (SI/NO) TOT
2 | Assistenza proattiva (SI/NO) 6
TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI | 70 |
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Allegato n.5b

GARA A PROCEDURA APERTA

FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI E DI STUDIO DELLA FUNZIONALITA’
PIASTRINICA OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

LOTTO N. 2

“Fornitura in service di un sistema diagnostico per I'esecuzione di esami sierologici
vari occorrenti all’U.O. di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale di Trento”

L'aggiudicazione sara effettuata, ai sensi degli artt.16 e 17 della L.P. 2/2016 - in
conformita alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato - nei confronti
del concorrente che avra presentato I'offerta risultata economicamente piu vantaggiosa
avendo ottenuto il punteggio complessivo pill alto, a seguito della somma dei diversi
punteggi parziali attribuiti agli elementi qualita-prezzo riportati nel presente documento con
le modalita di seguito indicate.

Sara facolta della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per 'APSS in
relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

1. QUALITA’

Per la valutazione di qualita sono previsti fino ad un massimo di 70 punti da
attribuirsi in base al giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che
esaminera le offerte tecniche presentate, previa verifica della completezza delle stesse,
tenendo conto dei criteri/subcriteri di valutazione di cui al presente documento.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI

Il punteggio relativo a ciascun criterio sara determinato, sulla base del giudizio attribuito
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalita
tecnica, calcolando i coefficienti associati ai giudizi di seguito illustrati, rispetto al punteggio
massimo attribuibile.

Il punteggio sara calcolato fino al secondo decimale, con approssimazione per eccesso.
Per i criteri/subcriteri la cui risposta pud essere solo affermativa o negativa (evidenziati in
tabella punteggi con la specifica si/no in apposita casella, il coefficiente attribuibile &
rispettivamente: se negativo (assente) = 0,00, se affermativo (eccellente) = 1,00
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Elenco criteri la cui risposta puo essere solo affermativa o negativa:

A2 | Possibilita di utilizzo anche in urgenza

C1 | Esecuzione back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori
C2 | Elaborazioni statistiche

D1 | Assistenza proattiva

D2 | Monitoraggio in remoto dal fornitore

W|A[A|O|A

Giudizi e coefficienti:

GIUDIZIO COEFFICIENTE
Eccellente 1,00
Ottimo 0,90
Distinto 0,80
Molto buono 0,70
Buono 0,60
Discreto 0,50
Piu che sufficiente 0,40
Sufficiente 0,30
Non del tutto sufficiente 0,20
Insufficiente 0,10
Non valutabile o assente 0,00
SOGLIA DI IDONEITA

Saranno escluse per inidoneita le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche
motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno — prima della
riparametrazione — la soglia di idoneita individuata pari a 20 punti sommando i
punteggi attribuiti per le sezioni A e B.

RIPARAMETRAZIONE

Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sara operata la riparametrazione dei
punteggi conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto alla
migliore offerta dal punto di vista del punteggio tecnico, e riparametrando
proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della
sommatoria dei punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio
massimo previsto per il parametro qualita, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta
sara riparametrato con la seguente formula:

X = 70 (punteggio massimo) x punteggio considerato / punteggio migliore offerta

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sara redatto apposito verbale,
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneita
comportanti la non ammissione delle offerte alle fasi successive della gara.

2. PREZZO

Allimporto complessivo annuo indicato in offerta economica (che non potra superare
limporto fissato a base d’asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti da
assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente formula:

X = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PH:;%?N%O
Caratteristiche tecniche della strumentazione
1| Livello di automazione 9
2| Possibilita di utilizzo anche in urgenza (SI/NO) 4 10T
3| Ingombro totale della strumentazione 2 17
4 Modalitad di disposizione di tutta la strumentazione rispetto agli 2
spazi disponibili
Caratteristiche tecniche e di qualita dei test
Performance dei reagenti e del sistema diagnostico
1 calcolata secondo i criteri di valutazione 6 ¢ 12
per i test quantitativi 8
per tutti i test 12
Numero di reattivi pronti all’'uso
5 finoa 10 6 8
>10 8 TOT
3| Stabilita dei reattivi a bordo dello strumento 36
4| Frequenza calibrazione 4
5 Performance di sensibilita superiore a quanto richiesto nei requisiti 3
minimi necessari
6 Performance di specificita superiore a quanto richiesto nei requisiti 2
minimi necessari
Software gestionale
Esecuzione back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori
1 TOT
(SI/NO) 10
2| Elaborazioni statistiche (SI/NO)
Altre caratteristiche
1| Assistenza proattiva (SI/NO) 4 TOT
) Monitoraggio in remoto dal fornitore (SI/NO) 3 7
TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI | 70 I
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Allegato n. 5¢

GARA A PROCEDURA APERTA

FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI E DI STUDIO DELLA FUNZIONALITA'
PIASTRINICA OCCORRENTI ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

LOTTON. 3

“Fornitura in service di un sistema diagnostico per I'esecuzione di esami sierologici
di conferma occorrenti all’U.O. di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale di Trento”

L’aggiudicazione sara effettuata, ai sensi degli artt.16 e 17 della L.P. 2/2016 - in
conformita alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato - nei confronti
del concorrente che avra presentato l'offerta risultata economicamente pit vantaggiosa
avendo ottenuto il punteggio complessivo pil alto, a seguito della somma dei diversi
punteggi parziali attribuiti agli elementi qualita-prezzo riportati nel presente documento con
le modalita di seguito indicate.

Sara facolta della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per I'APSS in
relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

1. QUALITA’

Per la valutazione di qualita sono previsti fino ad un massimo di 70 punti da
attribuirsi in base al giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che
esaminera le offerte tecniche presentate, previa verifica della completezza delle stesse,
tenendo conto dei criteri/subcriteri di valutazione di cui al presente documento.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI

Il punteggio relativo a ciascun criterio sara determinato, sulla base del giudizio attribuito
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalita
tecnica, calcolando i coefficienti associati ai giudizi di seguito illustrati, rispetto al punteggio
massimo attribuibile.

Il punteggio sara calcolato fino al secondo decimale, con approssimazione per eccesso.
Per i criteri/subcriteri la cui risposta pud essere solo affermativa o negativa (evidenziati in
tabella punteggi con la specifica si/no in apposita casella, il coefficiente attribuibile é
rispettivamente: se negativo (assente) = 0,00, se affermativo (eccellente) = 1,00

Elenco criteri la cui risposta puo essere solo affermativa o negativa:
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B2 | Controllo negativo integrato in ogni striscia di reazione

B3 | Controllo classe del coniugato integrato in ogni striscia di reazione

C1 | Interfacciamento Query Host bidirezionale con il sistema gestionale
di laboratorio del'UOMV (DnLab) o sua evoluzione

C2 | Gestione dati relativia CQl e VEQ con software dedicati

C3 | Elaborazione statistiche

C4 | Esecuzione back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori
D1 | Monitoraggio da remoto

D2 | Assistenza proattiva

NIWINWAI O O

Giudizi e coefficienti:

GIUDIZIO COEFFICIENTE
Eccellente 1,00
Ottimo 0,90
Distinto 0,80
Molto buono 0,70
Buono 0,60
Discreto 0,50
Piu che sufficiente 0,40
Sufficiente 0,30
Non del tutto sufficiente 0,20
Insufficiente 0,10
Non valutabile o assente 0,00

SOGLIA DI IDONEITA

Saranno escluse per inidoneita le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche
motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno — prima della
riparametrazione — la soglia di idoneita individuata pari a 20 punti sommando i
punteggi attribuiti per le sezioni A e B.

RIPARAMETRAZIONE

Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sara operata la riparametrazione dei
punteggi conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto alla
migliore offerta dal punto di vista del punteggio tecnico, e riparametrando
proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della
sommatoria dei punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio
massimo previsto per il parametro qualita, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta
sara riparametrato con la seguente formula:

X = 70 (punteggio massimo) x punteggio considerato / punteggio migliore offerta

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sara redatto apposito verbale,
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneita
comportanti la non ammissione delle offerte alle fasi successive della gara.

2. PREZZO
Allimporto complessivo annuo indicato in offerta economica (che non potra superare

limporto fissato a base d'asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti da
assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente formula:
X = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata.



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PUNTEGGIO
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE MASSIMO
Caratteristiche tecniche della strumentazione
1| Livello di automazione 10 | TOT
2| Semplicita di utilizzo 5 16
Caratteristiche tecniche e di qualita test
1| Tipologia qualitativa degli antigeni blottati per ogni target 17
2| Controllo negativo integrato in ogni striscia di reazione (SI/NO) 7
3 Controllo classe del coniugato integrato in ogni striscia di reazione 6 T:?5T
(SI/NQ)
Fornitura di CQl indipendente e di iscrizione a un programma VEQ
4 . . . 5
per tutto il periodo della fornitura.
Software gestionale
’ Interfacciamento Query Host bidirezionale con il sistema gestionale 6
di laboratorio dellUOMV (DnLab) o sua evoluzione (SI/NO)
2| Gestione dati relativia CQl e VEQ con software dedicati (SI/NO) 4 | TOT
3| Elaborazione statistiche (SI/NO) 3 15
4 Esecuzione back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori 2
(SI/NQO)
Altre caratteristiche
1 | Monitoraggio da remoto (SI/NO) TOT
2 | Assistenza proattiva (SI/NO) 2 5
[ TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI | 70 |
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Allegato n. 5d

GARA A PROCEDURA APERTA

FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI E DI STUDIO DELLA FUNZIONALITA’
PIASTRINICA OCCORRENTI ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

LOTTO N. 4

“Fornitura in service di un sistema diagnostico per I'esecuzione degli esami
sierologici per il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale di
Trento”

L’aggiudicazione sara effettuata, ai sensi degli artt.16 e 17 della L.P. 2/2016 - in
conformita alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato - nei confronti
del concorrente che avra presentato l'offerta risultata economicamente pit vantaggiosa
avendo ottenuto il punteggio complessivo pil alto, a seguito della somma dei diversi
punteggi parziali attribuiti agli elementi qualita-prezzo riportati nel presente documento con
le modalita di seguito indicate.

Sara facolta della Stazione Appaltante procedere allaggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per 'APSS in
relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

1. QUALITA’

Per la valutazione di qualita sono previsti fino ad un massimo di 70 punti da
attribuirsi in base al giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che
esaminera le offerte tecniche presentate, previa verifica della completezza delle stesse,
tenendo conto dei criteri/subcriteri di valutazione di cui al presente documento.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI

Il punteggio relativo a ciascun criterio sara determinato, sulla base del giudizio attribuito
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalita
tecnica, calcolando i coefficienti associati ai giudizi di seguito illustrati, rispetto al punteggio
massimo attribuibile.

Il punteggio sara calcolato fino al secondo decimale, con approssimazione per eccesso.
Per i criteri/subcriteri la cui risposta pud essere solo affermativa o negativa (evidenziati in
tabella punteggi con la specifica si/no in apposita casella, il coefficiente attribuibile é
rispettivamente: se negativo (assente) = 0,00, se affermativo (eccellente) = 1,00
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Elenco criteri la cui risposta puo essere solo affermativa o negativa:

B6 | Gestione di due lotti differenti per lo stesso analita

B7 | Identificazione di tutte le infezioni sostenute dai sottotipi HIV1-HIV2
C1 | Gestione dati relativia CQl e VEQ

C2 | Back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori

C3 | Elaborazione statistiche

D3 | Monitoraggio remoto (SI/NO)

D4 | Assistenza proattiva (SI/NO)

NWIWOO|NIN

Giudizi e coefficienti:

GIUDIZIO COEFFICIENTE
Eccellente 1,00
Ottimo 0,90
Distinto 0,80
Molto buono 0,70
Buono 0,60
Discreto 0,50
Piu che sufficiente 0,40
Sufficiente 0,30
Non del tutto sufficiente 0,20
Insufficiente 0,10
Non valutabile o assente 0,00

SOGLIA DI IDONEITA

Saranno escluse per inidoneita le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche
motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno — prima della
riparametrazione — la soglia di idoneita individuata pari a 20 punti sommando i
punteggi attribuiti per le sezioni A e B.

RIPARAMETRAZIONE

Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sara operata la riparametrazione dei
punteggi conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto alla
migliore offerta dal punto di vista del punteggio tecnico, e riparametrando
proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della
sommatoria dei punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio
massimo previsto per il parametro qualita, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta
sara riparametrato con la seguente formula:

X =70 (punteggio massimo) x punteggio considerato / punteggio migliore offerta

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sara redatto apposito verbale,
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneita
comportanti la non ammissione delle offerte alle fasi successive della gara.

2. PREZZO

Allimporto complessivo annuo indicato in offerta economica (che non potra superare
limporto fissato a base d’'asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti da
assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente formula:

X = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata.



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PUNTEGGIO
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE MASSIMO
Caratteristiche tecniche e di qualita strumentazione
1| Sistemi di riduzione degli effetti di trascinamento (carry over) 5
2 Cadenza analitica rispetto a quella indicata come requisito minimo 5
richiesto (150 test/ora)
3| Capacita di mantenimento a bordo dei risultati analitici 5 | TOT
20
4| Sistemi atti a ridurre la produzione di rifiuti per campione 2
5 Volume complessivo di minore ingombro dello strumento rispetto 2
allo spazio destinato come previsto nel paragrafo 4, punto c)
6| Peso delle confezioni dei reagenti e consumabili 1
Caratteristiche tecniche e di qualita test
1| Sensibilita per HbsAg con lo standard WHO (3" Int standard) 5
2| Stabilita dei reattivi a bordo dello strumento 4
3| Frequenza calibrazione 4
4| Sensibilita per il test HCV 3 TOT
5| Sensibilita per il test Treponema Pallidum 3 | 25
6| Gestione di due lotti differenti per lo stesso analita (SI/NO) 2
7 |dentificazione di tutte le infezioni sostenute dai sottotipi HIV1-HIV2 2
(SI/NO)
g| Sensibilita con lo standard HIV 1 P24 (WHO) 2
Software gestionale
1| Gestione dati relativia CQl e VEQ (S//NO) 5
TOT
2| Back-up automatico dei campioni, controlli e calibratori (SI/NO) 13
3| Elaborazione statistiche (SI/NO)
Altre caratteristiche
1 Modello di assistenza tecnica straordinaria: tempi e modalita di 3 TOT
intervento 12




Modello di assistenza tecnica straordinaria: possibilita di avere in
laboratorio parti di ricambio essenziali

3 | Monitoraggio remoto (SI//NO)

4 | Assistenza proattiva (SI/NO)

Modello di assistenza tecnica straordinaria: vicinanza della rete di
assistenza alla zona di fornitura delle strumentazioni

| TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI
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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Allegato n. 5e

GARA A PROCEDURA APERTA

FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI E DI STUDIO DELLA FUNZIONALITA’
PIASTRINICA OCCORRENTI ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

LOTTON. 5

“Fornitura in service di sistema per lo studio di funzionalita piastrinica indotta da
ADP, collagene, adrenalina e ristocetina per il Servizio di Immunoematologia e
Trasfusione dell’Ospedale di Trento”

L’aggiudicazione sara effettuata, ai sensi degli artt.16 e 17 della L.P. 2/2016 - in
conformita alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato - nei confronti
del concorrente che avra presentato l'offerta risultata economicamente pit vantaggiosa
avendo ottenuto il punteggio complessivo pili alto, a seguito della somma dei diversi
punteggi parziali attribuiti agli elementi qualita-prezzo riportati nel presente documento con
le modalita di seguito indicate.

Sara facolta della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per 'APSS in
relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

1. QUALITA’
Per la valutazione di qualita sono previsti fino ad un massimo di 70 punti da

attribuirsi in base al giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che
esaminera le offerte tecniche presentate, previa verifica della completezza delle stesse,
tenendo conto dei criteri/subcriteri di valutazione di cui al presente documento.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI
Il punteggio relativo a ciascun criterio sara determinato, sulla base del giudizio attribuito
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalita



tecnica, calcolando i coefficienti associati ai giudizi di seguito illustrati, rispetto al punteggio
massimo attribuibile.
Il punteggio sara calcolato fino al secondo decimale, con approssimazione per eccesso.

Giudizi e coefficienti:

GIUDIZIO COEFFICIENTE
Eccellente 1,00
Ottimo 0,90
Distinto 0,80
Molto buono 0,70
Buono 0,60
Discreto 0,50
Piu che sufficiente 0,40
Sufficiente 0,30
Non del tutto sufficiente 0,20
Insufficiente 0,10
Non valutabile o assente 0,00
SOGLIA DI IDONEITA

Saranno escluse per inidoneita le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche
motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno — prima della
riparametrazione — la soglia di idoneita pari a 30 punti.

RIPARAMETRAZIONE

Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sara operata la riparametrazione dei
punteggi conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto alla
migliore offeta dal punto di vista del punteggio tecnico, e riparametrando
proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della
sommatoria dei punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio
massimo previsto per il parametro qualita, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta
sara riparametrato con la seguente formula:

X = 70 (punteggio massimo) x punteggio considerato / punteggio migliore offerta

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sara redatto apposito verbale,
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneita
comportanti la non ammissione delle offerte alle fasi successive della gara.

2. PREZZO

Allimporto complessivo annuo indicato in offerta economica (che non potra superare
limporto fissato a base d’asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti da
assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente formula:

X = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata.



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PUNTEGGIO
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE MASSIMO
Caratteristiche tecniche e di qualita strumentazione
a | Caratteristiche di automazione dello strumento 11
b | Tipologie di cartucce atte a ridurre i tempi della fase preanalitica 8
c | Interpretazione univoca dei risultati 7
d Interfacciamento Host-Query bidirezionale del sistema analitico offerto 6
con il sistema gestionale di laboratorio DNLAB o sua evoluzione TOT
e | Riconoscimento dei campioni mediante codice a barre 5 46
; Quantita di campione occorrente per I'effettuazione dei test inferiore ai 4
5 mi
g | Disponibilita di parametri aggiuntivi 3
h | Capacita di archivio dati 2
Altre caratteristiche
i Procedure di sicurezza atte a minimizzare l'esposizione da parte 12
dell’operatore durante la seduta analitica
Volume complessivo di ingombro dello strumento compresi i reagenti a
' bordo ed eventuali contenitori esterni 4 |TOT
m | Fasce orarie di accessibilita al supporto specialistico e dell'assistenza 3 24
n | Tempi di intervento assistenza 3
o | Peso delle confezioni dei reagenti 1
p | Peso delle confezioni dei consumabili 1
TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI | 70 |







