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Class. 3.5-2016
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VERBALE N. 1 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per laffidamento della fornitura, in service, suddivisa in cinque lotti, di Sistemi
diagnostici per Microbiologia e Patologia Clinica
occorrenti al Dipartimento Laboratori e Servizi dell’/APSS di Trento.

Importo complessivo annuo di €. =552.000,00= cltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =2.208.000,00= oltre oneri DUVRI ed L.V.A.
Importo complessivo d’appalto, anni 6 (4+2), €. =3.312.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 1 — Esami di Autoimmunita - CIG 701987581A
Importo annuo a base dasta €. =165.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =660.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =85,00= oltre LV.A.

Lotto n. 2 — Esami di Antibioticosensibilita - CIG 701988505D
Importo annuo a base dasta €. =81.000,00= oltre oneri DUVRI ed I V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =324.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =85,00= oftre LV.A.

Lotto n. 3 - Esame di identificazione batterica e antibioticonsesibilita - CIG 7019913776
Importo annuo a base dasta €. =44.000,00= oltre oneri DUVRI ed L. V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =176.000,00= oltre oneri DUVRI ed L.V.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =85,00= oltre LV.A.

Lotto n. 4 — Kit ricerca Calprotecnica e antigeni Helicobacter Pylori - CIG 7019923FB4
Importo annuo a base dasta €, =34.000,00= oltre LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =136.000,00= oltre LV.A.

Lotto n. 5 — Esame completo delle urine - CIG 7019942F62
Importo annuo a base dasta €. =228.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =912.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =595,00= oltre LV.A.

Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =850,00= oltre I.V.A.
Oneri quadriennali per rischi da interferenza (DUVRI) €. =5.525,00= oltre I.V.A.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi TRENTA del mese di AGOSTO, alle ore 14:30 nella sala riunioni n. 1.03 “ sita &l
primo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8,

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazz_a Dante, 15 - 38122 Trento « P +39 0461 495111 » C.F. e P.IVA 00337460224



Premesso che:

con determinazione del Direttore Generale n. 153/2017 del 3/4/2017 dell’Azienda provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento & stata indetta la “Procedura aperta per I'affidamento della fornitura, in service, suddivisa in
cinque lotti, per la durata di quattro anni con possibilita di unico rinnovo biennale, di sistemi diagnostici per
Microbiologia e Patologia Clinica occorrenti al Dipartimento Laboratorio e Servizi dell’APSS di Trento e
contestualmente sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento;

la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e sottoscritta
tra I'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (APAC) e I'Azienda provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento (APSS) in data 28/10/2015, sulla base della quale APSS agisce come struttura
funzionalmente inserita nell‘organizzazione di APAC, ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990,
per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di
propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio
provinciale;

con nota del 19/9/2016 prot. S506/2016/48790/3.5-2016-61, APAC ha affidato al Servizio Procedure di gara e
Contratti di APSS l'espletamento della procedura in oggetto;

in data 13 giugno 2017 e 6 luglio 2017, giusti verbali Rep. n. 251/2017 e 288/2017, agli atti, si sono tenute le
sedute pubbliche di apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione di ammissione alla gara
(Busta n. 1) e la documentazione tecnica (Busta n. 2), nelle quali il Presidente di gara ha dato atto che nel
termine stabilito e con i modi prescritti hanno prodotto regolare domanda di partecipazione, offerta tecnica ed
economica e sono state ammesse alla successiva fase di gara le ditte di seguito riportate:

Diesse Diagnostica Senese S.p.A.

Dasit S.p.A.

Meridian Bioscience Europe s.r.l.

Mascia Brunelli S.p.A.

Omnia Diagnostica s.r.L

DiaSorin S.p.A.

Biomerieux Italia S.p.A.

Eurospital S.p.A.

Beta Diagnostici s.a.s.

A. Menarini Diagnostics s.r.l.

ATI - A.Menarini Diagnostics S.p.A. - Alifax s.r.l.

Technogenetics s.r.l.

Instrumentation Laboratory S.p.A.

Beckman Coulter s.r.l.

che con provvedimento di Giunta Provinciale n. 1216 d.d. 28/07/2017 si & provveduto a nominare la

Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti

all'appalto in parola, individuata nella seguente composizione:

+ dott.ssa Paola GUALDI, Biologa Dirigente - Laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale di Rovereto -
Servizio Ospedaliero Provinciale dell’APSS, Presidente;

¢ dott. Paolo LANZAFAME, Medico Direttore dell’lU.O. di Microbiologia e Virologia del P.O. di Trento -
Servizio Ospedaliero Provinciale dell’APSS, Componente;

¢ sig. Glauco VERONESI, Tecnico di Laboratorio Biomedico - Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di
Cavalese - Servizio Ospedaliero Provinciale del’APSS, Componente;

con lo stesso provvedimento & stato incaricato delle funzioni di Segretario il sig. Francesco Cro, collaboratore
amministrativo professionale esperto del Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS, che assistera la
Commissione in tutte le operazioni, a garanzia di legittimita e di supporto giuridico-amministrativo.

in data 7/8/2017, giusto verbale Rep. n. 433104 PAT/RFSPGC in pari data, in atti, il Direttore del Servizio
procedure di Gara e Contratti, dott. Luciano Bocchi, ha provveduto alla materiale consegna delle offerte



tecniche, "Busta n. 2", presentate dalle ditte offerenti ammesse, innanzi elencate, al Presidente della
Commissione Giudicatrice, dott.ssa Paola Gualdi;

G0 premesso, presenti

e PAOLA GUALDI, Biologa Dirigente - Laboratorio di Patologia Clinica dell’'Ospedale di Rovereto,
o PAOLO LANZAFAME, Medico Direttore dell'U.O. di Microbiologia e Virologia del P.O. di Trento,;
o  GLAUCO VERONESI, Tecnico di Laboratorio Biomedico - Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Cavalese;

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Cro, da inizio ai lavori.

La Commissione, in assetto plenario, prende possesso dei plichi, cosi come consegnati dal Direttore del Servizio
procedure di Gara e Contratti al Presidente della Commissione Giudicatrice confermando che gli stessi sono integri
e sigillati con nastro adesivo trasparente e controfirmati sui sigilli.

La Commissione preliminarmente prende atto delle disposizioni del Bando di gara e delle richieste del Capitolato
Speciale d’Appalto e conviene di procedere al rilievo dei dati oggettivi delle offerte tecniche, eventualmente, anche
in assetto non plenario precisando comunque che, nel qual caso, detti dati debbano essere successivamente
presentati e condivisi dal plenum della stessa.

La Commissione prende atto, altresi, di quanto disposto dagli atti di gara relativi ai criteri di valutazione delle
offerte tecniche, in cui vengono elencati per ciascun lotto i vari elementi di valutazione unitamente ai rispettivi
punteggi massimi attribuibili e la soglia minima di qualita. La valutazione delle varie offerte tecniche -in base a
quanto suggerito nelle Linee Guida n. 2 di ANAC recanti “Offerta economicamente pitl vantaggiosa”, approvate dal
Consiglio dell’Autorita con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - si effettuera attribuendo collegialmente, alle
offerte pervenute per ogni singolo lotto, un coefficiente per ciascun sub-elemento di valutazione, fornendo
adeguata motivazione a sostegno di ciascuna scelta, che moltiplicato per il peso attribuito al sub-elemento
determinera il punteggio ad esso assegnato. Quindi verranno sommati i punteggi ottenuti per ciascun sub-
elemento da ciascuna offerta pervenuta per ogni singolo lotto e verra riscontrato il raggiungimento o meno della
relativa soglia minima di qualita. Solo a questo punto si procedera a riparametrare i punteggi tecnici assegnando il
valore massimo attribuibile alla qualita all'offerta che abbia ottenuto il punteggio pili alto per ciascun lotto e
calcolati in proporzione ai punteggi delle altre offerte del singolo lotto.

Il sig. Francesco Cro0 comunica che & attiva un‘apposita cartella condivisa, ad accesso riservato (commissari e
segretario), tracciata, nella quale potranno essere caricate le offerte tecniche delle ditte offerenti ammesse e gli
atti propedeutici di gara. La Commissione prende atto ed invita il segretario a dare immediato corso al
popolamento di detta cartella.

A seguire, quindi, si procede all'apertura dei plichi sigillati e controfirmati contenenti le buste delle offerte tecniche
ed alla verifica del contenuto, confermandone la completezza, cosi come verbalizzata in sede di ammissione, per
Diesse Diagnostica Senese S.p.A. (Lotto n. 4), Dasit S.p.A. (Lotto n. 5), Meridian Bioscience Europe s.r.l. (Lotto n.
4), Mascia Brunelli S.p.A. (Lotto n. 4), Omnia Diagnostica s.r.l. (Lotto n. 4), DiaSorin S.p.A. (Lotto n. 4), Biomerieux
Italia S.p.A. (Lotto n. 3), Eurospital S.p.A. (Lotto n. 4), A. Menarini Diagnostics s.r.l. (Lotto n. 5), ATI - A.Menarini
Diagnostics S.p.A. - Alifax s.r.l. (Lotto n. 1), Instrumentation Laboratory S.p.A. (Lotto n. 4) e Beckman Coulter s.r.l.
(Lotto n. 2 e 3), dando atto della riconducibilita del contenuto a ciascuna di esse.

Anche per la Ditta Beta Diagnostici s.a.s. (Lotto n. 4) la Commissione, verificato che la documentazione prodotta
contiene le schede tecniche richieste, ne conferma la idoneita, completezza e riconducibilita alla predetta azienda.

Per quanto attiene ['offerte tecnica della Ditta Technogenetics s.r.l. (Lotto n. 4) la Commissione, pur
confermandone completezza e riconducibilita, ribadisce la illeggibilita del Cd accluso. Pertanto si stabilisce di
procedere alla scannerizzazione dell’offerta tecnica in modo da renderla fruibile nella cartella condivisa.

Le offerte tecniche sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Cro che avra cura di custodirle nella sala
deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti dell’APSS siti in Via Dogana n. 8



- sede APAC.

La Commissione stabilisce di aggiornarsi alle ore 14.30 di venerdi 1 settembre 2017, stesso luogo.
Alle ore 16:00 la seduta & conclusa.

Letto, confermato, sottoscritto

1l Presidente
dott.ssa Paola Gualdi

I componenti
dott. Paolo Lanzafame

sig. Glauco Veronesi

sig. Francesco Cro
retario
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Rep. n. 472907 PAT/RFSPGC di data 01/09/2017.
Class. 3.5-2016
Fasc. 1189

VERBALE N. 2 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per laffidamento della fornitura, in service, suddivisa in cinque lotti, di Sistemi

diagnostici per Microbiologia e Patologia Clinica
occorrenti al Dipartimento Laboratori e Servizi dell’/APSS di Trento.

Importo complessivo annuo di €. =552.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =2.208.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo complessivo d‘appalto, anni 6 (4+2), €. =3.312.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 1 — Esami di Autoimmunita - CIG 701987581A
Importo annuo a base dasta €. =165.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =660.000,00= oltre oneri DUVRI ed 1. V.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =85,00= oftre 1.V.A.

Lotto n. 2 — Esami di Antibioticosensibilita - CIG 701988505D
Importo annuo a base dasta €. =81.000,00= oltre oneri DUVRI ed L.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =324.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =85,00= oltre L.V.A.

Lotto n. 3 - Esame di identificazione batterica e antibioticonsesibilita - CIG 7019913776
Importo annuo a base dasta €. =44.000,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =176.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =85,00= oftre 1.V.A.

Lotto n. 4 — Kit ricerca Calprotecnica e antigeni Helicobacter Pylori - CIG 7019923FB4
Importo annuo a base dasta €. =34.000,00= oltre LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =136,000,00= oltre I.V.A.

Lotto n. 5 — Esame completo delle urine - CIG 7019942F62
Importo annuo a base dasta €. =228.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =912,000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI) €. =595,00= oltre LV.A.

Onerl annw Der rischi da mterferenza (DUVRI) €. 850 00= oltre I.V.A.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi UNO del mese di SETTEMBRE, alle ore 14:30 nella sala riunioni n. 1.03 * si
primo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8,

Provincia autonoma di Trento
Sede centfrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento « P +39 0461 495111 « C.F. e P.IVA 00337460224




Visto:
1. il verbale n. 1 di seduta di valutazione tecnica del 30 agosto 2017, Rep. N. 472900 di data 01/09/2017;

Presenti

PAOLA GUALDI, Biologa Dirigente - Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale di Rovereto;
PAOLO LANZAFAME, Medico Direttore dell'U.O. di Microbiologia e Virologia del P.O. di Trento;
GLAUCO VERONESI, Tecnico di Laboratorio Biomedico - Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Cavalese;

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Cro, da inizio ai lavori.

Preliminarmente il Presidente rende noto alla Commissione la segnalazione ricevuta dal dott. Bocchi in sede di
consegna offerte tecniche circa la richiesta pervenuta dal Direttore del Dipartimento Laboratori e Servizi in merito
all'urgenza della fornitura di cui al Lotto n. 5 — Esame completo urine ed al conseguente invito a dare priorita alla
valutazione delle offerte relative a detto lotto al fine di pervenire ad aggiudicazione separata nel piu breve tempo
possibile.

La Commissione, preso atto, conviene di procedere immediatamente con la valutazione del Lotto n. 5 — Esame
completo urine e, a seguire, dei rimanenti Lotti nell‘ordine stabilito.

La Commissione, pertanto, da inizio all'esame dell'offerta tecnica della ditta Dasit S.p.A., procedendo con il rilievo
dei dati oggettivi e delle pecuiiarita tecniche illustrate nella documentazione prodotta:

Lotto n. 5 — Esamo completo urine

Ditta Dasit S.p.A.

L'offerta include per il Laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale di Trento la fornitura di n. 2 sistemi in catena
ciascuno composto da n. 1 strumento UC-3500 e n. 1 strumento UF-5000.

Ne! Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale di Trento € offerta la fornitura di n. 1 strumento UF-5000.

Per la Patologia Clinica dell’Ospedale di Rovereto la fornitura comprende n. 1 sistemi in catena composto da n. 1
strumento UC-3500, n. 1 strumento UF-5000 e n. 1 sistema semiautomatico DocUReader 2 Pro.

Per i laboratori di Patologia Clinica di Cavalese, Cles, Borgo Valsugana, Arco, Tione la fornitura comprende per
ciascuna struttura n. 1 sistema composto da n. 1 strumento UC-3500 e n. 1 strumento UF-1000i.

Tutti i sistemi proposti cono comprensivi di pc, stampanti, software gestionale DMS Web e lettore bar-code.

Tutti i sistemi diagnostici proposti posseggono le caratteristiche qualitative e tecniche richiesta a pena di esclusione
dal Capitolato Tecnico per ciascuna struttura di destinazione e risultano essere perfettamente conformi alla
normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi diagnostici in vitro, alle norme igienico-sanitarie ed alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro.

Le Strumentazioni offerte posseggono il marchio CE e sono prodotte in aziende certificate ISO 9000

La ditta Dasit prevede un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuarsi con cadenze stabilite ed
assistenza tecnica full-risk con I'esecuzione delle misure di sicurezza elettrica con cadenza biennale.

E’ previsto il collegamento bidirezionale al sistema informatico di laboratorio tramite software gestionale dedicato.

Le etichette delle confezioni sono redatte in conformita a quanto prescritto dal capitolato tecnico. L'offerta &
completa di tutto il necessario all’esecuzione degli esami previsti e al funzionamento delle apparecchiature (reattivi,
controlli, calibratori, soluzioni di lavaggio, diluenti, accessori per la stampa, ecc.).

Sono forniti i controlli di qualita di almeno 2 livelli per I'esame chimico fisico e per i 5 parametri principali del
sedimento.

E’ prevista assistenza sia in fase di awvio che di utilizzo della strumentazione nonché I'organizzazione di corsi di
addestramento e di aggiornamento sia per il personale tecnico che per i dirigenti, finalizzati alla conoscenza e
all’'uso dei sistemi proposti.



I programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di assistenza tecnica proposti sono conformi a

quanto richiesto dal capitolato.

In relazione ai requisiti preferenziali e caratteristiche tecniche oggetto di attribuzione punteggio si evidenzia che il

sistema diagnostico proposto prevede:

» un tempo di esecuzione del singolo test di 23 sec.;

» |a possibilita di discriminare tipologie di batteri in automatico solo per il sistema UF-5000 e non in automatico
per il sistema UF-1000i;

» |impossibilita di eseguire I'analisi microscopica automatizzata.

I volumi complessivi di ingombro e peso delle confezioni dei reagenti e consumabili sono considerevoli ed i reflui

prodotti sono di tipologia liquida e solida per un volume liquido complessivo di 59 ml./campione.

Ditta A.Menarini Diagnostics s.r.l.

L'offerta include per il Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale di Trento la fornitura di n. 2 sistemi in catena
ciascuno composto da n. 1 strumento SEDIMAX e n. 1 AUTION MAX 4030.

Nel Laboratorio di Microbiologia dell‘Ospedale di Trento & offerta la fornitura di n. 1 strumento SEDIMAX.

Per la Patologia Clinica dell’Ospedale di Rovereto la fornitura comprende n. 1 strumento SEDIMAX e n. 1 AUTION
MAX 4030 in catena e n. 1 sistema semiautomatico AUTION ELEVEN.

Per i laboratori di Patologia Clinica di Cavalese, Cles, Borgo Valsugana, Arco, Tione la fornitura comprende per
ciascuna struttura n. 1 strumento SEDIMAX e n. 1 AUTION MAX 4030 in catena.

Tutti i sistemi proposti sono comprensivi di pc, stampanti, software gestionale DIRECTOR Web + atlante del
sedimento on-line.

Tutti i sistemi diagnostici proposti posseggono le caratteristiche qualitative e técniche richieste a pena di esclusione
dal Capitolato Tecnico per ciascuna struttura di destinazione e risultano essere perfettamente conformi alla
normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi diagnostici in vitro, alle norme igienico-sanitarie ed alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro.

Le Strumentazioni offerte posseggono il marchio CE e sono prodotte in aziende certificate ISO 9000.

La ditta A.Menarini prevede un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuarsi con cadenze
stabilite ed assistenza tecnica full-risk con I'esecuzione delle misure di sicurezza elettrica con cadenza biennale.

E’ previsto il collegamento bidirezionale al sistema informatico di laboratorio tramite software gestionale dedicato.

Le etichette delle confezioni sono redatte in conformita a quanto prescritto dal capitolato tecnico. L'offerta &
completa di tutto il necessario all'esecuzione degli esami previsti e al funzionamento delle apparecchiature (reattivi,
controlli, calibratori, soluzioni di lavaggio, diluenti, accessori per la stampa, ecc.).

Sono forniti i controlli di qualita di almeno 2 livelli per I'esame chimico fisico e per i 5 parametri principali del
sedimento.

E’ prevista assistenza sia in fase di awio che di utilizzo della strumentazione nonché l'organizzazione di corsi di
addestramento e di aggiornamento sia per il personale tecnico che per i dirigenti, finalizzati alla conoscenza e
all'uso dei sistemi proposti.

I programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di assistenza tecnica proposti sono conformi a
quanto richiesto dal capitolato.

In relazione ai requisiti preferenziali e caratteristiche tecniche oggetto di attribuzione punteggio si evidenzia che il
sistema diagnostico proposto prevede:

= |a fornitura del parametro emoglobina/sangue solo in concentrazione ma non in numero di emazie presenti;

= |a fornitura esclusiva del rapporto creatinina/proteine;

= solo la segnalazione ma non la correzione automatica del dato della bilirubina, in caso di colore anomalo ed
estremamente colorato dell’urina;

la possibilita di rilevamento di interferenze analitiche non specificate in relazione tecnica;

I'utilizzo di una quantita di campione per I'analisi di almeno 2 ml.;

la stabilita dei reattivi a bordo dello strumento per 3 (tre) giorni;

I'impossibilita di discriminare tipologie di batteri in automatico;

I'impossibilita di fornire parametri utili allo screening delle urinocolture, secondo il protocollo aziendale;



= il non utilizzo di tecnica citofluorimetrica;
* |a capacita dell'archivio residente (storico in linea) limitata a 10.000 campioni con possibilita di incremento solo
con l'utilizzo di sistemi di memoria esterni;

= [a produzione di reflui di tipologia liquida e solida per un volume liquido complessivo di 23,9 ml./campione.

Concluse le attivita di cui innanzi, non essendoci nessun altra offerta tecnica per il lotto in questione, la
Commissione procede con la valutazione tecnica assegnando collegialmente i coefficienti di valutazione che,
moltiplicati per il peso di ciascun elemento/sub-elemento di valutazione, determinano i punteggi tecnici di cui agli
specchietti che seguono:

Parametro Punti dasit a.menarini
Sub-parametro Parz. | Tot. giudizio coefficiente | punti giudizio coefficiente | punti
Al U.tlllZZO ql tecr.uca 6 Eccellente 1 6 Assente 0 0
citofluorimetrica
A2 Indicazione parametri correlati 4 Eccellente 1 4 Assente 0 0
Discriminazione tipologie di .
A3 . 3 Ottimo 0,9 2,7 Assente 0 0
batteri ...
Ad Valut?zwne morfologica delle 3 Eccellente 1 3 Eccellente 1 3
emazie ...
A Utilizzo di lisi 22
A5 .l fzzo d fma s 2 Assente 0 0 Eccellente 1 2
microscopica...
A6 Doct.Jr-nentata precisione 2 Eccellente 1 2 Eccellente 1 2
analitica
py | Utilizzo per analisi di altri 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
liquidi.... .
A8 | Modalita di conservazione ... 0,5 Eccellente 1 0,5 Eccellente 1 0,5
A9 | Stabilita dei reattivi a bordo ... 0,5 Eccellente 1 0,5 Eccellente i 0,5
Totale A 19,7 10,0
Parametro Punti dasit a.menarini
Sub-parametro Parz. | Tot. giudizio coefficiente | punti giudizio coefficiente | punti
B1 Slstfar.na di corretto 3 Eccellente 1 3 Eccellente 1 3
posizionamento...
82 Sistema analitico che garantisca 5 Eccellente 1 5 Eccellente 1 2
83 Possibilita di fornire parametri 2 Eccellente 1 ) Distinto 0,8 16
B4 | Segnalazione di colorazione ... 1 Eccellente | 1 1 Eccellente 1 1
B5 | Segnalazione e correzione ... 1 Eccellente -1 1 Buono 0,6 0,6
B B6 | Quantita di campione... 1 16 Eccellente 1 1 Sufficiente 0,3 0,3
B7 | Tempo di esecuzione ... 1 Distinto 0,8 0,8 Eccellente 1 1
B8 | Stabilita dei reattivi a bordo ... 1 Eccellente 1 1 Discreto 0,5 0,5
B9 | Modalita di conservazione ... 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
Bol Sistema analitico capace ... 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
Bll Rilevamento di interferenze... 1 Eccellente 1 1 Discreto 0,5 0,5
le Indicazione del parametro .... 1 Eccellente 1 1 Discreto 0,5 0,5
Totale B 15,8 13,0
Parametro Punti dasit a.menarini
| Sub-parametro Parz. | Tot. | giudizio | coefficiente | punti | giudizio | coefficiente | punti




C1 | Possibilita di visualizzazione ... 3 Eccellente 1 3 Eccellente 1 3
C2 | Gestione di campioni con ... 2 Eccellente 1 2 Eccellente 1 2
Cc3 Gestione dei campioni in base 2 Eccellente 1 2 Eccellente 1 2
Cc4 C?estlone del QC con grafici 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
c tipo ... 13
C5 | Ordinamento secondo ... 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
C6 | Elaborazione statistiche ... 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
C7 | Host-Query 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
C8 | Storicoin linea e archivio ... 1 Eccellente 1 1 Sufficiente 0,3 0,3
C9 | Possibilita di accesso al sw ... 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
Totale C 13 12,3
Parametro Punti dasit a.menarini
Sub-parametro Parz. | Tot. giudizio coefficiente | punti giudizio coefficiente | punti
D1 | Entita dell'intervento ... 3 9 Eccellente 1 3 Eccellente 1 3
D2 | Lereferenze documentate ... 2 Eccellente 1 2 Eccellente 1 2
D3 | modello di supporto ... 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
0 | D4 | assistenza tecnica straordinaria 1 Eccellente 1 1 Eccellente 1 1
D | D5 | Volume complessivo ... 0,5 Eccellente 1 0,5 Eccellente 1 0,5
D6 | Peso delle confezioni ... 0,5 Insufficiente 0,1 0,05 Eccellente 1 0,5
D7 | Tipo di refluo prodotto 0,5 Discreto 0,5 0,25 Discreto 0,5 0,25
D8 | Volume direfluo prodotto 0,5 Insufficiente 0,1 0,05 Eccellente 1 0,5
Totale D 7,85 8,75
RIEPILOGO PUNTI
i Parametro
Offerenti Totale
a b c d
Ditta DASIT 19,7 1 158 | 13 | 7,85 | 56,35
Ditta A.MENARINI 10 13 | 12,3 | 8,75 | 44,05

Dato atto che la valutazione tecnica ottenuta dalle ditte in esame risulta essere superiore, per il lotto di che
trattasi, alla soglia di ammissione fissata dal capitolato speciale d’appalto a punti 35 (trentacinque), la Commissione
dichiara le ditte Dasit S.p.A. e A.Menarini Diagnostics s.r.l. ammesse alle successive fasi della gara e procede, nel
rispetto di quanto stabilito dai documenti di gara, con le operazioni di riparametrazione, parametro per parametro,
Come appresso:

RIEPILOGO PUNTI

RIPARAMETRATI

PUNTI
Offerenti Param. A Param. B Param. C Param. D
Valut. | Ripar. | Valut. | Ripar. | Valut. | Ripar. | Valut. | Ripar.
Ditta DASIT 19,7 15,8 13 7,85
22 16 13 8,07
Ditta A.MENARINI 10 13 12,3 8,75
11,17 13,16 12,3 9




che restituiscono la seguente situazione:

= ditta Dasit S.p.A. (22+16+13+8,07) .....ccesssssssscnsrrrrnssscnnsnnsnsssssnsnnnsnsnnss 39,07

= ditta A.Menarini Diagnostics s.r.l. (11,17+13,16+12,349) ...cese000000000: 45,63
In conclusione, per il lotto n. 5, sono ammesse alle successive fasi della gara entrambe le ditte offerenti con i
seguenti punteggi: ditta Dasit S.p.A. punti 59,07 e ditta A.Menarini Diagnostics s.r.l. punti 45,63.
Le offerte tecniche, raccolte tre faldoni e tre plichi, sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Cr6 che avra
cura di custodirle nella sala deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti dell’APSS
siti in Via Dogana n. 8 sede APAC.
1l Presidente della Commissione incarica il sig. Francesco Cro di trasmettere al Direttore del Servizio procedure di
gara in ambito sanitario — APSS, dott. Luciano Bocchi, il presente verbale contenente la valutazione tecnica delle
offerte ed i relativi giudizi e punteggi assegnati, relativi unicamente al Lotto n. 5, nonché gli aitri verbali di
Commissione sin qui redatti, al fine di pervenire ad aggiudicazione separata nel pili breve tempo possibile.
La Commissione stabilisce di aggiornarsi alle ore 14.30 di lunedi 11 settembre 2017, stesso luogo.

Alle ore 17:05 la seduta & conclusa.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente
dott.ssa Paola Gualdi

I componenti
dott. Paolo Lanzafame

' sig. Glauco Veronesi

sig. Francesco Cro

ségretario




