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Class. 3.5 - Fasc. n. 1103/2016

Commissione Giudicatrice - Verbale n. 1

Procedura aperta per I'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi
digitali con tomosintesi per I'UO di Senologia Clinica e Screening mammografico dell’Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTI (20) del mese di FEBBRAIO, alle ore 9.30 nella sala riunioni del Servizio
contratti e Centrale acquisiti di APAC, sita in Trento alla Via Dogana n. 8, & presente la Commissione Giudicatrice
incaricata della valutazione dell'offerta tecnica concorrente alla procedura di gara in epigrafe;

remesso che:

- con deliberazione del Direttore generale n. 418 del 12/08/2016 & stata indetta la “Procedura aperta per
I'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 mammografi digitali con tomosintesi per I'U.O. di Senologia
Clinica e Screening mammografico dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento” e
contestualmente sono stati approvati i relativi documenti di gara;

- la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e sottoscritta
tra I’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (APAC) e I'Azienda provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento (APSS) in data 28/10/2015, sulla base della quale APSS agisce come struttura funzionalmente
inserita nell'organizzazione di APAC, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990, per I'espletamento
delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di propria competenza e
di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio provinciale;

- il giorno 08/11/2016 si € tenuta la prima seduta pubblica (Verbale Rep n. 54 d.d. 08/11/2016 agli atti) per
I'ammissione dell'unica concorrente, che nei termini e nei modi prescritti, ha presentato offerta - ditta
Tecnologic S.r.l. Lungo Dora Voghera, 36/a 10153 Torino (prot. di arrivo PAT/RFSPGC n. 575769 d.d.
4/11/2016)

- in tale sede si & proceduto a riscontrare anche la regolarita formale della documentazione contenuta nell’offerta
tecnica (Busta B) che ha visto I'ammissione della ditta Tecnologic S.r.l. alla fase successiva di gara; il verbale di
seduta pubblica Rep. n. 54/2016 e stato pubblicato sul profilo del committente della Stazione appaltante ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

- con provvedimento di Giunta Provinciale n. 157 del 03/02/2017 si € provveduto a nominare la Commissione
Giudicatrice, incaricata della valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla ditta Tecnologic S.r.l, individuata
nella seguente composizione:

- ing. Alessandro Reolon, Direttore del Servizio Ingegneria Clinica dell'APSS in qualita di Presidente;

- dott.ssa Fornasa Francesca, Direttore dell'Unita operativa complessa di Radiodiagnostica della ULSS20 di
Verona in qualita di componente;

- dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento in qualita
di componente;

- con lo stesso provwwedimento & stata incaricata delle funzioni di Segretario la dott.ssa Mirta Parnasso,
collaboratore amministrativo professionale esperto del Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS, che
assistera la Commissione in tutte le operazioni, con funzioni di verbalizzazione;
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- in data 20/02/2017, giusto verbale prot. PAT/RFSPGC n. 96921 di pari data, agli atti, il Direttore del Servizio
procedure di gara e contratti, dott. Luciano Bocchi, ha provveduto alla materiale consegna dell’offerta tecnicca
“Busta 2", presentata dalla ditta Tecnologic S.r.l. al Presidente della Commissione Giudicatrice, ing. Alessandro
Reolon;

Cio premesso, presenti

- ing. Alessandro Reolon Direttore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS;
- dott.ssa Fornasa Francesca, Direttore dell'UOC di Radiodiagnostica della ULSS20 di Verona;
— dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento;

1l Presidente della Commissione, alla presenza anche della dott.ssa Mirta Parnasso, da inizio ai lavori.

La Commissione, in assetto plenario, prende possesso del plico, cosi come consegnato dal Direttore del Servizio
procedure di Gara e Contratti al Presidente della Commissione Giudicatrice confermando che lo stesso € integro e
sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui sigilli.

La Commissione preliminarmente prende atto delle disposizioni del Bando di gara, delle richieste del Capitolato
Tecnico, del Capitolato Speciale e del documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” e definisce le
modalita di lavoro con le quali intende operare.

Come indicato negli atti di gara, la Commissione dovra attribuire 26/60 punti sulla base della valutazione che sara
effettuata in relazione alla documentazione tecnica contenuta nell'offerta dell'Impresa (Relazioni Tecniche
contenenti la descrizione delle attrezzature offerte e la descrizione del servizio di assistenza tecnica e relative
Schede Tecniche compilate). Valutata I'idoneita dell’offerta relativamente alle caratteristiche tecniche di cui alla
Tabella 1) del documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, la Commissione potra procedere
all'attribuzione dei rimanenti 34/60 punti, mediante le prove pratiche cosi come dettagliate nella Tabella 2) Prova
pratica — visione del citato documento di gara.

A seguire, il Presidente della Commissione procede all'apertura del plico sigillato e controfirmato - contenente
I'offerta tecnica della ditta Tecnologic S.r.l. - ed alla verifica del contenuto dando avvio al rilievo dei dati oggettivi
dell'offerta medesima. Si conviene che per attivita preparatorie, istruttorie o strumentali, da parte di singoli o piu
componenti della Commissione, si possa esaminare la documentazione, eventualmente, anche in assetto non
plenario, stabilendo che, in tal caso, detta attivita sara svolta comunque sotto il coordinamento della Commissione
Giudicatrice al completo. Gli approfondimenti svolti in forma autonoma, dai singoli o pit componenti, avranno
infatti mero valore istruttorio e dovranno essere presentati e condivisi dalla Commissione in assetto plenario.

Si precisa a tal punto che la Commissione, e i singoli componenti, potranno prendere autonomamente visione
dell’offerta tecnica sempre e solamente presso APAC - Servizio Procedure di gara e contratti, con assoluto divieto di
asportare il materiale e di farne copie fotostatiche, anche al di fuori delle riunioni plenarie della Commissione
Giudicatrice, previo accordo con il Segretario della Commissione che provvedera a prelevare la documentazione
richiesta, dall'armadio chiuso a chiave, rendendola disponibile al componente o ai componenti della Commissione e
riponendola al termine del lavoro nello stesso armadio dal quale é stata prelevata.

La Commissione, in ragione delle modalita di attribuzione del punteggio previste dal citato documento “Parametri e
criteri di valutazione delle offerte”, procede a dare lettura prioritariamente della “dichiarazione per visita
Commissione” per individuare i centri ove poter visionare i sistemi offerti dalla ditta Technologic S.r.l. - aventi le
medesime configurazioni richieste dal Capitolato - che risultano essere, oltre ai centri di Rovereto e Trento
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, |'Istituto Nazionale dei Tumori — Senologia di Milano e I'Ospedale
Niguarda — Ca Granda di Milano.

La Commissione decide di effettuare le prove pratiche, secondo i criteri definiti nella Tabella 2) del documento
“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, stabilendo quale data possibile il giorno 16 marzo 2017 presso
I'Ospedale Ca Granda di Milano — UOC di Radiologia — Direttore dott. Vanzulli, incaricando nel contempo il
segretario verbalizzante a richiedere |'autorizzazione alla struttura ospedaliera.

Per consentire alla Commissione di poter effettuare tutte le prove pratiche richieste per la valutazione di ciascuna
caratteristica, cosi come riportate negli atti di gara, viene dato mandato al segretario verbalizzante di descrivere,
nella citata richiesta di autorizzazione alla visione, le prove pratiche oggetto di espletamento.

4)
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La Commissione prosegue quindi ad un preliminare esame delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature
offerte.

A conclusione la Commissione stabilisce di aggiornarsi nelle seguenti giornate: 24 febbraio 2017 ore 9:00, 28
febbraio 2017 ore 10:00, 13 marzo 2017 ore 9:00, in una delle sale disponibili presso la sede APAC di Trento in Via
Dogana n. 8; i commissari si danno per avvisati senza necessita di ulteriore convocazione.

Alle ore 11.55 la seduta € conclusa.

1l Presidente provvede a reinserire |'offerta tecnica nel plico e dispone che la stessa venga custodita in armadio
della stanza “archivio” chiusa a chiave negli uffici del Servizio procedure di gara e contratti di APSS presso APAC
sotto la diretta custodia del segretario.

Letto, confermato, sottoscritto

La Commissione giudicatrice:

Presidente % ZA
ing. Alessandro Reolon = A/L l

Componenti
dott.ssa Francesca Fornasa /;r//w

i
dott. Mauro Recla U{ A ) a |
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AGENZIA PROVINCIALE PER
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Trento, I 1 3 MAR 2017
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Class. 3.5 - Fasc. n. 1103/2016

Commissione Giudicatrice - Verbale n. 2

Procedura aperta per |'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi
digitali con tomosintesi per I'UO di Senologia Clinica e Screening mammografico dell Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

Premesso che:

in data 20/02/2017 si & svolta la prima seduta della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento della
Giunta Provinciale n. 157 del 03/02/2017, incaricata della valutazione dell’'unica offerta pervenuta per I'affidamento
della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi digitali con tomosintesi per IUO di Senologia Clinica e
Screening mammografico dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento;

Cio premesso,
I'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTIQUATTRO (24) del mese di FEBBRAIO, alle ore 9.20 nella stanza n. 3.18

sita al terzo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8, si riunisce la Commissione
Giudicatrice.

Presenti

- ing. Alessandro Reolon Direttore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS;
- dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento;

Assente
— dott.ssa Francesca Fornasa, Direttore dell'UOC di Radiodiagnostica della ULSS20 di Verona;

Il Segretario verbalizzante consegna alla Commissione |'offerta tecnica della ditta Technologic S.r.l., custodita sino
ad ora nell'armadio della stanza “archivio” chiusa a chiave negli uffici del Servizio procedure di gara e contratti di
APSS presso APAC.

La Commissione, in assenza di un componente, stabilisce di procedere all'esame istruttorio della documentazione
tecnica rispetto all'esame ed alla valutazione collegiale che sara effettuata dalla Commissione Giudicatrice al
plenum dei propri componenti.

Alle ore 11.00 la seduta & conclusa.

Il Segretario verbalizzante provvede a reinserire |'offerta tecnica nel plico e la ripone nell'armadio della stanza
“archivio” chiusa a chiave negli uffici del Servizio procedure di gara e contratti di APSS presso APAC.
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La Commissione giudicatrice:

Presidente
ing. Alessandro Reolon
Componenti ’ W

dott. Mauro Recla

Per presa datto
dott.ssa Francesca Fornasa N
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Class. 3.5 - Fasc. n. 1103/2016

Commissione Giudicatrice - Verbale n. 3

Procedura aperta per I'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi
digitali con tomosintesi per I'UO di Senologia Clinica e Screening mammaografico dell’Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

Premesso che:

in data 20/02/2017 si € svolta la prima seduta della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento della
Giunta Provinciale n. 157 del 03/02/2017, incaricata della valutazione dell’unica offerta pervenuta per I'affidamento
della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi digitali con tomosintesi per I'UO di Senologia Clinica e
Screening mammografico dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento,;

il giorno 24/02/2017 si & svolta la seconda seduta;

Cio premesso,

I'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTOTTO (28) del mese di FEBBRAIO, alle ore 10:15 nella stanza n. 3.18 sita
al terzo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8, si riunisce la Commissione Giudicatrice.

Presenti
— ing. Alessandro Reolon Direttore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS;
— dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento;

Assente
— dott.ssa Francesca Fornasa, Direttore dell'UOC di Radiodiagnostica della ULSS20 di Verona;

II Segretario verbalizzante consegna alla Commissione 'offerta tecnica della ditta Technologic S.r.l., custodita sino
ad ora nell'armadio della stanza “archivio” chiusa a chiave negli uffici del Servizio procedure di gara e contratti di
APSS presso APAC.

La Commissione, in assenza di un componente, stabilisce di procedere all'esame istruttorio della documentazione
tecnica rispetto all'esame ed alla valutazione collegiale che sara effettuata dalla Commissione Giudicatrice al
plenum dei propri componenti.

Alle ore 12:30 la seduta é conclusa.
Il Segretario verbalizzante provvede a reinserire I'offerta tecnica nel plico e la ripone nell'armadio della stanza
“archivio” chiusa a chiave negli uffici del Servizio procedure di gara e contratti di APSS presso APAC.

Letto, confermato, sottoscritto
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La Commissione giudicatrice:
Presidente
ing. Alessandro Reolon

Componenti ‘ ( ?

dott, Mauro Recla

Per presa datto %\J
dott.ssa Francesca Fornasa
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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento, Ii l 3 MAR. 2017
prot. n. PATIRESPGC. 14 A4S

Class. 3.5 - Fasc. n. 1103/2016

Commissione Giudicatrice - Verbale n. 4

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi
digitali con tomosintesi per IUO di Senologia Clinica e Screening mammografico dell Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

Premesso che:

in data 20/02/2017 si e svolta la prima seduta della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento della
Giunta Provinciale n. 157 del 03/02/2017, incaricata della valutazione dell'unica offerta pervenuta per I'affidamento
della fornitura in noleggio di n. 5 (cingue) Mammografi digitali con tomosintesi per IUO di Senologia Clinica e
Screening mammografico dell Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento;

il giorno 24/02/2017 si e svolta la seconda seduta,
il giorno 28/02/2017 si e svolta la terza seduta;

Cio premesso,

I'anno DUEMILADICIASSETTE addi TREDICI (13) del mese di MARZO, alle ore 9:00 nella stanza n. 126.B del
Servizio contratti e Centrale acquisiti di APAC, sita in Trento alla Via Dogana n. 8, si riunisce la Commissione
Giudicatrice.

Presenti
- ing. Alessandro Reolon Direttore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS;
— dott.ssa Fornasa Francesca, Direttore dell'UOC di Radiodiagnostica della ULSS20 di Verona;
— dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento;

Il Presidente della Commissione, alla presenza anche della dott.ssa Mirta Parnasso, da inizio ai lavori.

Preliminarmente, il Presidente da lettura dei verbali n. 1 di data 20/02/2017 n. 2 di data 24/02/2017 e n. 3 di data
28/02/2017 che vengono sottoscritti da tutti i componenti; in particolare i verbali n. 2 e 3 vengono sottoscritti “per
presa d‘atto” dalla dott.ssa Fornasa.

A seguire il Presidente precisa che con nota prot. PAT/RFSPGC n. 135800 d.d. 09/03/2017 & stato comunicato al
Direttore dell'lUOC di Radiologia dell’Ospedale Ca Granda di Milano e al Direttore di Direzione Medica di Presidio,
che in data 16/03/2017 la Commissione si trasferira a Milano presso la detta struttura per procedere alle prove
pratiche sulle apparecchiature fornite dalla ditta Technologic S.r.l..

La Direzione Medica di Presidio, per le vie brevi, ha espresso parere favorevole alla visione da effettuarsi secondo
modalita e tempi da concordare con il Direttore della SC interessata; di seguito la Commissione ha contattato per
via telefonica il dott. Vanzulli.

I lavori della Commissione procedono con l'esame della documentazione contenuta in offerta ed a conclusione,
ritiene di formulare le valutazioni dando atto che I'offerta risponde ai criteri minimi di qualita e quantita previsti dal
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“Capitolato tecnico” . Di seguito si riportano le valutazioni delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura come
indicate nel documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” alla Tabella 1- Caratteristiche tecniche:

SISTEMA RADIOGENO

GENERATORE Max punti 2,00

Caratteristiche del Generatore di Tensione

Il generatore soddisfa pienamente le caratteristiche minime richieste, la potenza & superiore ai 5 kW (9
kW), lo stesso dicasi per il range e il valore incrementale della tensione 29 kV e 1 kV. La frequenza di
switching e il basso ripple garantiscono un elevata qualita della tensione. Il range di corrente & adeguato
all'impiego previsto. Le tecniche di lavoro e il sistema di controllo automatico dell’esposizione sono
complete e prevedono anche un protocollo aggiuntivo dedicato alle pazienti con protesi. Il sistema AEC
agisce sullintera area esposta e permette di gestire il detettore, oltre che con modalita automatica, con
impostazioni personalizzate selezionabili in funzione delle peculiarita dell’esame. I sistemi di calcolo,
visualizzazione e memorizzazione della dose sia in 2D che in 3D soddisfano i requisiti richiesti.

Complessivamente il giudizio € distinto. (80% di punti 2,00) = punti 1,60

COMPLESSO RADIOGENO Max punti 2,00

Caratteristiche del tubo radiogeno e dei sistemi di filtrazione.

Il tubo radiogeno presenta un anodo rotante a geometria biangolare (10° e 16°), con 4 filtri a selezione
automatica e manuale differenziati per le applicazioni tradizionale e tomo con e senza mdc. Capacita e
dissipazione termiche sono in linea ai valori richiesti. I due fuochi hanno dimensioni e potenze adeguate. La
velocita di rotazione dell'anodo € superiore ai limiti imposti. L'allestimento comprende il collimatore
automatico motorizzato e il centratore luminoso temporizzato, la collimazione del fascio radiogeno dinamica
in sincronismo con lo spostamento del complesso tubo detettore.

Complessivamente il giudizio & distinto. (80% di punti 2,00) = punti 1,60

STATIVO e SISTEMA DI MPRESSIONE

STATIVO Max punti 2,00

Caratteristiche dello stativo.

Lo stativo “braccio a c”, idoneo sia per esami in piedi che in posizione seduta e/o sdraiata, prevede
movimenti motorizzati servoassistiti sia verticale che di rotazione. La possibilita di interrompere un esame &
garantita dalla presenta da 3 pulsanti di emergenza. Il range di rotazione isocentrica e l'escursione verticale
del piano di appoggio sono piu che adeguati. La SID & 70 cm. La Griglia antidiffusione & un brevetto
esclusivo che migliora la trasmissione della radiazione con conseguente incremento dell'efficienza del
sistema per qualunque tipologia di paziente. Sono previste di in gradimento con fattori 1,5 e 1,8.

Complessivamente il giudizio € ottimo. (100% di punti 2,00) = punti 2,00

SISTEMA DI COMPRESSIONE Max punti 2,00

Caratteristiche del sistema di compressione .

Il sistema € motorizzato e consente di operare sia in automatico sia in manuale, & presenta la
decompressione rapida automatica a fine esame. La dotazione prevede 6 piastre di compressione di
formati e tipologie diverse per adattarsi alle diverse situazioni di esame, sono comprese le piastre per
ingrandimenti.

La forza di compressione, regolabile sia a pedale sia dallo stativo, & visualizzata sul display inserito nel
porta piastre.

E’ previsto un sistema di sicurezza per il rilascio di emergenza in caso di mancanza dell'alimentazione
elettrica e anche di malfunzionamento.

Il sistema non necessita di sostituzione della piastra nel passaggio da acquisizione 2D a 3D.

Complessivamente il giudizio & ottimo. (100% di punti 2,00) = punti 2,00

\
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DETETTORE

RIVELATORE DIGITALE Max punti 3,00

Tipologia e caratteristiche del detettore.

Il rivelatore digitale adotta la tecnologia digitale diretta al Selenio aSe su matrice al silicio amorfo. Il campo
utile € 24x29 cm, la dimensione del pixel 70 pm. Il rapporto S/R & esplicitato in diverse condizioni di
operativita (kV e spessore). Il segnale acquisito € convertito a 14 bit e presenta valori di DQE e MTF
elevati. I tempi di acquisizione sono 4 s in 2D e 3,75 s per tomo sintesi 3D, il processo di preview e
trasmissione dellimmagine acquisita alla stazione di visualizzazione avviene entro 4 s per immagini 2D e
dual Energy con mdc e 5 sec per immagine tomo sintesi 3D. Tali tempi sono compatibili con Iattivita.

Complessivamente il giudizio & ottimo. (100% di punti 3,00) = punti 3,00

STAZIONI ACQUISIZIONE E REFERTAZIONE

STAZIONE DI ACQUISIZIONE Max punti 2,00

Caratteristiche della consolle del tecnico (TSRM)

La stazione di acquisizione € adeguata per dimensioni e schermatura. Le prestazioni del HW sono di buon
livello e garantiscono adeguata capacita di archiviazione temporanea. I monito proposti rispettano le
caratteristiche minime. Le tecniche di indagine richieste sono tutte presenti ( compresi le tecniche di
ingrandimento) e possono essere predisposti fino a 15 diversi protocolli. La stazione consente la
programmazione del lavoro, la gestione delle tecniche di esposizione, la visualizzazione automatica dei
parametri di dose, accettazione/rifiuto immagini, controlli funzionali, stampa e archiviazione ( a scelta
anche del dato grezzo).

Complessivamente il giudizio € distinto. (80% di punti 2,00) = punti 1,60

STAZIONE DI REFERTAZIONE Max punti 2,00

Caratteristiche della stazione di refertazione ed integrazione con gli applicativi aziendali.

Le stazioni sono dotate di doppio monitor 5Mpx e monitor di servizio. I monitor consentono la

visualizzazione 1:1, dispongono di un protocollo automatico di Uniformita che agisce su 9 differenti punti

dell'area attiva e controllo automatico della luminosita.

La configurazione del HW garantisce prestazioni di rievo e spazio di archiviazione equivalente a 300 studi

(tomo sintesi e/o 2D).L"allestimento SW garantisce un ampio spettro di funzioni di elaborazione e gestione

delle immagini. L'integrazione con il PACS aziendale e con i sistemi di stampa presenti & assicurata dai

pacchetti DICOM in dotazione che includono le principali classi, I'integrazione con la cartella senologica e di

screening, Arianna- Dedalus, € gia stata sviluppata. La stazione consente di recuperare e visualizzare

~ immagini di altre modalita di imaging, in particolare la fornitura include una sistema di gestione delle
workstation in grado di integrare fino a 10 stazioni.

Complessivamente i giudizio € distinto.

II CAD proposto e autonomo ed elabora automaticamente sia immagini convenzionali 2D che immagini di

tomo sintesi 3D. La configurazione comprende 5 licenze in modo da consentire I'utilizzo senza limitazioni da

ogni stazione di elaborazione.

II SW per la stima automatica della densita mammaria opera su immagini 2D, 3D sintetiche e 3D generate

da tomo sintesi.

Complessivamente il giudizio € distinto. (80% di punti 2,00) = punti 1,60

TOMOSINTESI Max punti 4,00
Caratteristiche del modulo tomo sintesi. La disponibilita dellimmagine sint2D é condizione necessaria.

Il range angolare & di 15°. Il numero di proiezioni per scansione € 15, il detettore, grazie ad una rotazione
di £2,1° sincronizzata alla rotazione del tubo migliora I'allineamento con il fascio radiogeno. I valori di dose
ghiandolare sono molto contenuti. Il sistema e dotato di algoritmi di ricostruzione che garantiscono elevata
velocita e ottimizzazione del rapporto segnale/rumore e del contrasto. Il tempo di acquisizione € di 3,75 s
con disponiblta dellimmagine dopo 5 s da fine esposizione, tempi pit che adeuati per la normale
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operativita. La dotazione sw comprende la funzione C-View che consente di creare immagini 2D
dall'acquisizione di tomosintesi eliminando la necessita di ulteriori esposizione.

Complessivamente il giudizio & ottimo. (100% di punti 4,00) = punti 4,00

GUIDA ALLA BIOPSIA IN STEREOTASSI E TOMOSINTESI Max punti 4,00

1l punteggio sara attribuito in base alle caratteristiche tecniche del modulo per biopsia.

Il sistema Affirm consente procedure bioptiche sotto guida stereotassica e sotto guida tomosintesi, dispone
di 3 diversi tipi di compressori (standard, approccio ascellare e con accesso ampliato). L'allestimento
include il sistema VABB ad aspirazione assistita Suros Atec Sapphire 200) e la poltrona-lettino per
I'esecuzione delle procedure nei diversi decubiti.

Complessivamente il giudizio & ottimo. (100% di punti 4,00) = punti 4,00

DUAL ENERGY Max punti 3,00
Caratteristiche del modulo Dual Energy per esecuzione esame mammografico con mezzo di contrasto.

E’ presente un sistema di acquisizione a doppia energia (alta energia 45-49 kV), che consente di
processare immagini per sottrazione, tale funzione risulta particolarmente efficace negli studi con mdc.
Questa funzione e disponibile anche negli studi di tomosintesi.

Complessivamente il giudizio & ottimo. (100% di punti 3,00) = punti 3,00
Rilevato che alla Ditta Technologic S.r.l. € stato assegnato un punteggio complessivo, per i criteri sopra riportati,
pari a 24,40 punti, a seguito della riparametrazione, come indicato nel documento “Parametri e criteri di
valutazione delle offerte”, consegue il punteggio complessivo massimo previsto perla Tabella 1 — Caratteristiche
tecniche pari a 26,00 punti in quanto unica concorrente.

Ditta Technologic S.r.l. Tabella 1 — Caratteristiche tecniche: totale punti 26,00

La Commissione Giudicatrice, a conclusione rimanda i lavori al 16 marzo 2017, seduta dedicata all’espletamento
delle prove pratiche presso 'Ospedale Ca Granda di Milano — ( ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) -
UOC di Radiologia — per la valutazione dei criteri indicati alla Tabella 2 “prova pratica (Visione)” come indicato nel
citato documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.
Alle ore 11.05 la seduta & conclusa.
II Presidente provvede a reinserire |'offerta tecnica nel plico e dispone che la stessa venga custodita in armadio
della stanza “archivio” chiusa a chiave negli uffici del Servizio procedure di gara e contratti di APSS presso APAC
sotto la diretta custodia del segretario.
Letto, confermato, sottoscritto
La Commissione giudicatrice:

Presidente

ing. Alessandro Reolon

Componenti

dott.ssa Francesca Fornasa Q{g‘&%/‘*"\

dott. Mauro Recla

Segrétario verbalizzante
do {s%g irta Parnasso
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PAT/RFSPGC-17/03/2017-0154535

Azienda Provinciale \&i/ per i Servizi Sanitari T@TFMO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Provincia Autenoma di Trento

Via Dogana, 8 — 38122 Trento
P +39 0461 496839
(@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

\( Al Servizio procedure di gara e contratti - APSS
-

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento, Ii J- 7 "AR‘ 20 ]7
prot. n. PaT/REsP6c._ 454535

Class. 3.5 - Fasc. n. 1103/2016

Commissione Giudicatrice - Verbale n. 5

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi
digitali con tomosintesi per I'UO di Senologia Clinica e Screening mammografico dell’Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

Premesso che:

— in data 20/02/2017 si & svolta la prima seduta della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento
della Giunta Provinciale di Trento n. 157 del 03/02/2017, incaricata della valutazione dell’'unica offerta
pervenuta per |'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5 (cinque) Mammografi digitali con tomosintesi per
1UO di Senologia Clinica e Screening mammografico dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia

. autonoma di Trento,

— il giorno 24/02/2017 si & svolta la seconda seduta,

— il giorno 28/02/2017 si & svolta la terza seduta,

— il giorno 13/03/2017 si & svolta la quarta seduta;

Cio premesso,

I'anno DUEMILADICIASSETTE addi SEDICI (16) del mese di MARZO, alle ore 8:00 la Commissione Giudicatrice,
composta da:

- ing. Alessandro Reolon Direttore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS
— dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento,

si ritrova presso I'Ospedale S. Chiara di Trento alla presenza della dott.ssa Mirta Parnasso per dar corso alla
programmata trasferta a Milano presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano - UOC di
Radiologia. La trasferta, effettuata con automezzo dell’APSS, avra ad oggetto la visione delle apparecchiature
aventi la configurazione di cui all'allegato capitolato tecnico nella struttura scelta dalla Commissione fra quelle
riportate in offerta (comunicazione ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano prot. PAT/RFSPGC n.
135800 d.d. 09/03/2017).

Ad ore 9:00 la dott.ssa Fornasa Francesca, Direttore dellUOC di Radiodiagnostica della ULSS20 di Verona
raggiunge la Commissione e si prosegue la trasferta in direzione Milano.

La Commissione visionera, presso I'UOC di Radiologia dell'Ospedale Niguarda di Milano, il mammografo mod.
SELENIA Dimensions con Tomosintesi e Stereotassi della Ditta Technologic S.r.l. - nella medesima configurazione
richiesta dal Capitolato Tecnico per la procedura di gara in atto - ed in seguito procedera all'attribuzione dei 34/60
punti previsti dal documento di gara “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” cosi come ripartiti nei criteri di
valutazione di cui alla Tabella 2 “prova pratica (Visione)".

Per agevolare il lavoro della Commissione il Presidente ha disposto che l'offerta tecnica della Ditta Technologic
S.r.l. - custodita nell'armadio della stanza “archivio” degli uffici del Servizio procedure di gara e contratti di APSS
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presso APAC - venga prelevata dal segretario verbalizzante per renderla disponibile durante i lavori della
Commissione in trasferta a Milano.

Ad ore 11:06 la Commissione al completo raggiunge la sede di destinazione.
Tutto cio premesso:

Alle ore 11.15 prende avvio la visione delle apparecchiature da parte della Commissione.
Per |'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) € presente la Commissione giudicatrice nelle persone di
seguito indicate:

— ing. Alessandro Reolon Direttore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS;
— dott.ssa Fornasa Francesca, Direttore dell'UOC di Radiodiagnostica della ULSS20 di Verona;
— dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento;

e presente anche il funzionario verbalizzante dott.ssa Mirta Parnasso.

Presso 'UOC di Radiologia del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano il Direttore dott. Angelo Vanzulli
accompagna la Commissione giudicatrice durante la visione del mammografo della Ditta Technologic S.r.I. mod.
SELENIA Dimensions con Tomosintesi e Stereotassi, per le prove pratiche eseguite dal personale medico e TSRM
della struttura, per valutarne in particolare:

-~ PRODUTTIVITA’ ED ERGONOMIA: ergonomia complessiva del sistema (facilita d'uso per il TSRM, velocita di
esecuzione dell'esame, ergonomia d'utilizzo);

—~  ESAME 2D: valore diagnostico dell'immagine 2D;

— ESAME - SINT2D: valore diagnostico dellimmagine 2D sintetica, elaborata dai dati di tomosintesi;

— TOMOSINTESI: valore diagnostico delle ricostruzioni in tomosintesi;

— SISTEMA DI PRELIEVO CON GUIDA STEREOTASSICA E/O TOMOSINTESI: ergonomia complessiva del modulo
add-on completo del sistema VABB, velocita di esecuzione della procedura e qualita delle immagini acquisite.

— STAZIONE DI REFERTAZIONE: produttivita ed ergonomia complessiva della WS (facilita d’'uso, disponibilita di
tool per facilitare la lettura).

La funzionalita DUAL ENERGY non € disponibile sul sistema presso I'Ospedale Niguarda. La Commissione, presi
accordi con la Direzione della Senologia dell'istituto Nazionale Tumori, per completare la valutazione si spostera
presso la citata struttura per visionare I'opzione DUAL ENERGY.

Ad ore 12.07 si sospende |'attivita della Commissione.

P DI X EC O

I'anno DUEMILADICIASSETTE addi SEDICI (16) del mese di MARZO, alle ore 12.30 nella sala riunioni dell'UOC di
Radiologia dell’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di MILANO - si riunisce la Commissione
Giudicatrice, nominata con provvedimento della Giunta Provinciale di Trento n. 157 del 03/02/2017, incaricata della
valutazione dell'unica offerta concorrente alla procedura per I'affidamento della fornitura in noleggio di n. 5
(cinque) Mammografi digitali con tomosintesi per VO di Senologia Clinica e Screening mammografico dell’Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento;

Presenti
— ing. Alessandro Reolon Direttore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS;
— dott.ssa Fornasa Francesca, Direttore dell'UOC di Radiodiagnostica della ULSS20 di Verona;
— dott. Mauro Recla, Direttore dell'Unita operativa di Radiologia diagnostica dell'Ospedale di Trento;

1l Presidente della Commissione, alla presenza anche della dott.ssa Mirta Parnasso, da inizio ai lavori.
Conclusa la visione del mammografo mod. SELENIA Dimensions con Tomosintesi e Stereotassi della Ditta

Technologic S.r.l., la Commissione, secondo quanto indicato nel documento “Parametri e criteri di valutazione delle
offerte” esprime le seguenti valutazioni:
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Prova Pratica (visione) - punti attribuibili max 34

PRODUTTIVITA' ED ERGONOMIA max punti 4,00

Ergonomia complessiva del sistema (facilita d'uso per il TSRM, velocita di esecuzione dell'esame, ergonomia
d'utilizzo)

Il sistema & molto maneggevole e le manovre di utilizzo da parte dell'operatore sono veloci ed immediate.
Complessivamente il giudizio € OTTIMO (100% di punti 4,00) = punti 4,00

ESAME 2D max punti 5,00

Valore diagnostico dellimmagine 2D
Ottima risoluzione spaziale e di contrasto.

Complessivamente il giudizio € OTTIMO (100% di punti 5,00) = punti 5,00

ESAME - SINT2D max punti 7,00
Valore diagnostico dell'immagine 2D sintetica, elaborata dai dati di tomosintesi

Buona risoluzione di contrasto con particolare riferimento all'enfatizzazione delle micro calcificazioni.
Complessivamente il giudizio € DISTINTO (80% di punti 7,00) = punti 5,60

TOMOSINTESI max punti 7,00

Valore diagnostico delle ricostruzioni in tomosintesi

Ottima la risoluzione spaziale della mammella con elevata definizione delle immagini di sovrapposizione.
Complessivamente il giudizio € OTTIMO (100% di punti 7,00) = punti 7,00.

SISTEMA DI PRELIEVO CON GUIDA STEREOTASSICA E/O TOMOSINTESI max punti 4,00

Ergonomia complessiva del modulo add-on completo del sistema VABB, velocita di esecuzione della procedura e
qualita delle immagini acquisite

Il sistema € molto maneggevole; la predisposizione dell’apparecchiatura per I'esame bioptico & agevole (inclusa la
calibrazione iniziale). Le manovre di esecuzione della biopsia possono essere espletate in diverse proiezioni e
decubiti con I'utilizzo di poltrona dedicata limitando il disagio per la paziente. L'abbinamento con il sistema VABB &
semplice e funzionale.

Complessivamente il giudizio € OTTIMO (100% di punti 4,00) = punti 4,00

La Commissione rimanda a successiva valutazione I'opzione DUAL ENERGY.

STAZIONE DI REFERTAZIONE max punti 4,00
Produttivita ed ergonomia complessiva della WS (facilita d
Le funzionalita della stazione e dei tools di lettura delle immagini sono conformi agli standard consolidati del

settore.
Complessivamente il giudizio € DISTINTO (80% di punti 4,00) = punti 3,20

’

Ad ore 12.50 la Commissione sospende lattivita e lascia I'UOC di Radiologia dell’ ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda di MILANO. Tutta la documentazione della Commissione viene raccolta e custodita a cura

del Segretario verbalizzante.

Ad ore 14.30 la Commissione riprende |‘attivita presso I'Istituto Nazionale dei Tumori — Senologia — sita in via
Venezian 1 a Milano.

La Commissione visiona il mammografo mod. SELENIA Dimensions con Tomosintesi e Stereotassi completo di
DUAL ENERGY con mezzo di contrasto della Ditta Technologic S.r.l. ed esprime le seguenti valutazioni:

DUAL ENERGY max punti 3,00

Valore diagnostico dell’'esame mammografico con mezzo di contrasto

Il sistema & installato e attualmente non ancora in uso clinico routinario. Viene presentata la funzionalita nominale.
Complessivamente il giudizio € SUFFICIENTE (20% di punti 3,00) = punti 0,60

Rilevato che alla Ditta Technologic S.r.l. € stato assegnato un punteggio complessivo, per i criteri sopra riportati,
pari a 29,40 punti, a seguito della riparametrazione, come indicato nel documento “Parametri e criteri di
valutazione delle offerte”, consegue il punteggio complessivo massimo previsto perla Tabella 2 — Prova Pratica
(visione) pari a 34,00 punti in quanto unica concorrente.
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Ditta Technologic S.r.l. Tabella 2 — prova pratica (Visione): totale punti 34,00

A conclusione la Commissione Giudicatrice rilevato che alla Ditta Technologic S.r.l. € stato assegnato il punteggio
massimo attribuibile sia per i criteri di cui alla Tabella 1 — Caratteristiche tecniche che per i criteri di cui alla Tabella
2 - prova pratica (Visione), a seguito della prima riparametrazione consegue il punteggio complessivo massimo
previsto per il giudizio tecnico pari a 60,00 punti in quanto unica concorrente.

La Commissione Giudicatrice non procede ulteriormente ed attribuisce definitivamente il punteggio conseguito.

Alle ore 15.30 la seduta e conclusa.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice ing. Alessandro Reolon da incarico alla dott.ssa Mirta Parnasso di
trasmettere al Direttore del Servizio procedure di Gara e Contratti, dott. Luciano Bocchi, il presente verbale n. 5
unitamente a tutti gli altri verbali di Commissione (dal n. 1 al n. 4) per il prosieguo della procedura di gara.

Il Presidente provvede a reinserire l'offerta tecnica nel plico e dispone che la stessa venga ricollocata, al rientro
dalla trasferta, nell'armadio della stanza “archivio” chiusa a chiave negli uffici del Servizio procedure di gara e
contratti di APSS presso APAC — Trento sotto la diretta custodia del segretario.

Letto, confermato, sottoscritto

La Commissione giudicatrice:

Presidente

ing. Alessandro Reolon

Componenti
dott.ssa Francesca Fornasa Q%—pw

\l

dott, Mauro Recla

Segretario verbalizzante
dott;ssa ?rf//fta Parnasso
JAY 1 1Y
T

Pagina 4 di 4



