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VERBALE N. 1 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in service, suddivisa in quattro lott],
per la durata di quattro anni con possibilita di unico rinnovo biennale, di
sistemi diagnostici per if Dipartimento Laboratorio e Servizi delf/APSS di Trento

Importo complessivo annuo di €. =521.100,00= oltre oneri DUVRI ed 1.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =2.084.400,00= oltre oneri DUVRI ed L.V.A.
Importo complessivo d'appalto, anni 6 (4+2), €. =3.126.600,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.

Lolto n. 1 - Indagini allergofogiche - CIG 6701290F6F
Importo annuo a base dasta €. =228.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =912.000,00= oltre oneri DUVRI ed IL.V.A.

Lotto n. 2 - Ricerca sangue occulto - CIG 67012942C0
Importo annuio a base dasta €. =95.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =380.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 3 - Esame completo urine - CIG 670129860C
Importo annuo a base dasta €, =177.100,00= oftre oneri DUVRI ed ILY.A.
Importo d'appalfo, quadriennale, €. =708.400,00= oitre oneri DUVRI ed L V.A.

Lotto n. 4 — Esame VES - CIG 6701300782
Importo annuo a base dasta €. =21.000,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =84.000,00= oftre oneri DUVRI ed I.V.A.

Cneri annui per rischi da interferenza (DUVRI), per ciascun lotto, €. =84,00= oltre LV.A.
Qneri quadriennall per rischi da interferenza {DUVRI), per ciascun lotto, €. =336,00= gltre 1.V.A.

L'anno DUEMILASEDICI addi UNO del mese di DICEMBRE, alle ore 14:45 nella sala riunioni “CENTRALE” sita al
primo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8,

Premesso che:

1, con determinazione del Direttore Generale n. 272 del 9/6/2016 I'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento & stata indetta la “Procedura aperta per I'affidamento della fornitura, in service, suddivisa in quattro
lotti, per la durata di quattro anni con possibilita di unico rinnovo biennale, di sistemi diagnostici per il
Dipartimento Laboratorio e Servizi dell’APSS di Trento e contestualmente sono stati approvati gli atti
propedeutici alla procedura di affidamento;
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2. la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e sottoscritta
tra I'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (APAC) e 'Azienda provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento (APSS) in data 28/10/2015, sulla base della quale APSS agisce come struttura
funzionalmente inserita nell’organizzazione di APAC, ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990,
per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di
propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona cperanti sul territorio
provinciale;

3. con nota del 10/5/2016 prot. S506/2016/233542/3.5-2016-61, APAC ha affidato al Servizic Procedure di gara
e Contratti di APSS l'espletamento della procedura in oggetto;

4, indata 13/10/2016 prot. N. 533944, giusto provvedimento del Direttore Generale dell’APSS di Trento n. 485
del 12/10/2018, & stato pubblicato “avviso di ritiro lotto” relativamente al Lotto n. 3 — Esame completo urine;

5. in data 18 ottobre 2016 e 27 ottobre 2016, giusti verbali Rep. n. 49/2016 e 53/2016, agli atti, si sono tenute
le sedute pubbliche di apertura dei plichi e delle buste contenent! la documentazione di ammissione alla gara
{(Busta n. 1) e la documentazione tecnica (Busta n. 2, nelle quali il Presidente di gara ha dato atto che nel
termine stabilito e con i modi prescritti hanno prodotto regolare domanda di partecipazione, offerta tecnica ed
economica e sono state ammesse alla successiva fase di gara le ditte di seguito riportate:

« THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A.
« MEDICAL SYSTEMS S.p.A.

e DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.
¢ DIAGNOSTICS SENTINEL CH S.p.A.

e ALIFAX s.r.l.

6. che con prowedimento di Giunta Provinciale n. 2051 d.d. 18/11/2016 si & provveduto a nominare la
Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti
all'appalto in parola, individuata nella seguente composizione:

o dott.ssa EMANUELA TOFFALORI, Dirigente Medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Trento, in qualita di
Presidente;

e doft. VITO CURCI, Dirigente medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto, in qualita di componente;

e sig. LUCA ENDRIZZI, Capo Tecnico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto, in qualita di componente;

7. che con lo stesso provvedimento & stato incaricato delle funzioni di Segretario il sig. Francesco Cro,
collaboratore amministrativo professionale esperto del Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS, che
assistera la Commissione in tutte le operazioni, a garanzia di legittimita e di supporto giuridico-amministrativo.

8. indata 1/12/2016, giusto verbale Rep. n. 05648972 PAT/RFSPGC in pari data, in atti, il Direttore del Servizio
procedure di Gara e Contratti, dott. Luciano Bocchi, ha provveduto alla materiale consegna delle offerte
tecniche, “Busta n. 2", presentate dalle ditte offerenti ammesse, innanzi elencate, al Presidente della
Commissione Giudicatrice, dott.ssa Emanuela Toffalori;

G0 premesso, presenti

EMANUELA TOFFALORE, Dirigente Medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Trento,
o VITO CURCI, Dirigente medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto,;
o LUCA ENDRIZZI, Capo Tecnico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto;

il Presidente deila Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Crd, da inizio ai lavori.

La Commissione, in assetto plenario, prende possesso dei plichi, cosi come consegnati dal Direttore del Servizio
procedure di Gara e Contratti al Presidente della Commissione Giudicatrice confermando che gli stessi sono integri

e sigillati con nastro adesivo trasparente e controfirmati sui sigilli.




La Commissione preliminarmente prende atto delle disposizioni del Bando di gara e delle richieste del Capitolato
Speciale d’Appalto e conviene di procedere al rilievo dei dati oggettivi delle offerte tecniche, eventualmente, anche
in assetto non plenario precisando comunque che, nel qual caso, detti dati debbano essere successivamente
presentati e condivisi dal plenum della stessa.

Lla Commissione prende atto, altresi, di quanto disposto dagli atti di gara relativi ai criteri di valutazione delle
offerte tecniche, in cui vengono elencati per ciascun lotto i vari elementi di valutazione unitamente ai rispettivi
punteggi massimi attribuibili e la soglia minima di qualita. La valutazione delle varie offerte tecniche -in base a
quanto suggerito nelle Linee Guida n. 2 di ANAC recanti “Offerta economicamente pil vantaggiosa”, approvate dal
Consiglio dell’Autoritad con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - si effettuera attribuendo collegialmente, alle
offerte pervenute per ogni singolo lotto, un coefficiente per ciascun sub-elemento di valutazione, fornendo
adeguata motivazione a sostegno di ciascuna scelta, che moltiplicato per il peso attribuito al sub-elemento
determinera il punteggio ad essoc assegnato. Quindi verranno sommati i punteggi ottenuti per ciascun sub-
elemento da ciascuna offerta pervenuta per ogni singolo lotto e verra riscontrato il raggiungimento o meno della
relativa soglia minima di qualita. Solo a questo punto si procedera a riparametrare i punteggi tecnici assegnando il
valore massimo attribuibile alla qualita all'offerta che abbia ottenuto il punteggio pill alto per ciascun [otto e
calcolati in proporzione i punteggi delle altre offerte del singolo Jotto.

1l sig. Francesco Crd propone l'attivazione della procedura per la creazione di unapposita cartella condivisa, ad
accesso riservato (commissari e segretario), tracciata, nella quale potranno essere caricate le offerte tecniche delle
ditte offerenti ammesse e gli atti propedeutici di gara. La Commissione condivide la proposta ed invita il segretario
a dare immediato corso alla procedura di attivazione.

A seguire, quindi, si procede allapertura de! plico sigillato e controfirmato contenente le buste delle offerte
tecniche ed alla verifica del contenuto confermandone la completezza, cosi come verbalizzata in sede di
ammissione, in capo a tutte le offerte pervenute e ammesse, dando atto della riconducibilita del contenuto a
ciascuna di esse.

La Commissione stabilisce di aggiornarsi ed individuare un calendario date per i successivi incontri che provvede
cosi a fissare:

 05/12/2016 ore 14,30;

e 20/12/2016 ore 14,00;

incaricando il sig. Cro di verificare la disponibilita di una delle sale della sede APAC di Trento in Via Dogana n. 8.
Alle ore 16,15 la seduta & conclusa.

Letto, confermato, sottoscritto

1l Presidente W‘ZQR’
dott.ssa Emanuela Toffalori arcaseaserordssansishsancarane

. = .
1 componenti w
dott. Vito Curci SO W by S esrssesrennas

sig. Luca Endrizzi

sig. Francesco Cro
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VERBALE N. 2 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in service, suddivisa in quattro fott],
per la durata di quattro anni con possibilita di unico rinnovo biennale, df
sistemi diagnostici per il Dipartimento Laboratorio e Servizi delf APSS di Trento

Importo complessivo annuo di €. =521.100,00= oltre oneri DUVRI ed 1.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =2.084.400,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo complessivo dappalto, anni 6 (4+2), €. =3.126.600,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 1 - Indagini allergologiche - CIG 6701290F6F
Importo annuo a base d'asta € =228.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappaito, quadriennale, €. =912.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 2 - Ricerca sangue occulto - CIG 67012942C0
Importo annuo a base d'asta €. =95.000,00= oftre oneri DUVRI ed L.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, € =380.000,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 3 - Esame completo urine - CIG 670129860C
Importo annuo a base dasta €. =177.100,00= oftre oneri DUVRI ed L.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =708.400,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 4 — Esame VES - CIG 6701300782
Importo annuo a base dasta €. =21.000,00= oftre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =84.000,00= oltre onari DUVRI ed I.V.A.

Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI), per ciascun Joito, €. =84,00= oltre L.V.A.
Oneri quadriennali per rischi da interferenza (DUVRI), per ciascun lotto, €. =336,00= oltre I.V.A.

{.'anno DUEMILASEDICI addi CINQUE dei mese di DICEMBRE, alle ore 14:30 nella sala riunioni “Aste” sita al primo
piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8,

Visto:

1. il verbale n. 1 di seduta di valutazione tecnica dell’l dicembre 2016, Rep. N. 654433 di data 5/12/2016; ﬁ
Presenti ,

o FMANUELA TOFFALORI, Dirigente Medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Trento; i 4’.}

o VITO CURCL, Dirigente medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto; Dé 1\/
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e [UCA ENDRIZZI, Capo Tecnico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto;
il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Crd, da inizio ai lavori.

Preliminarmente la Commissione, in assetto plenario, nel confermare la metodologia di valutazione condivisa, di cui
al verbale n. 1 in premessa richiamato, precisa che i citati "coefficienti da moltiplicare per clascun elemento/sub-
elemento” saranno compresi tra zero (0,00) e uno (1,00) su una scala di valori dal pill modesto (0,00} al pil
elevato (1,00).

A seguire la Commissione conviene di procedere con l'esame delle offerte tecniche secondo l'ordine di lotto e di
arrivo e, pertanto, da inizio al'esame dell'offerta tecnica delia ditta Thermo Fisher Diagnostics s.r.l., procedendo
con il rilievo dei dati oggettivi e delle peculiarita tecniche illustrate nella documentazione prodotta:

Lotto n. 1 — Fornitura in service di sistema per diagnostica allergologica con metodo immunometrico non isotopico”
Ditta Thermo Fisher Diagnostics s.r.l.

L'offerta della ditta prevede la fornitura di sistema diagnostico Phadia 1000, analizzatore completamente
automatico, ricondizionato pari al nuovo, dotato di sw Phadia Prime per la gestione globale dei dosaggi
immunometrici con la tecnologia ImmunoCAP. La fornitura include PC Olivetti AD300N, Monitor LCD a colori da 19”
wide, stampante laser b/n e gruppo di continuita GCDSCS, nuovi di fabbrica.

La tecnologia del sistema offerto consente I'esecuzione giornaliera dei test senza aggravio di spesa per calibrazioni;
non si rileva che tale caratteristica sia consentita anche per I'avviamento. E’ consentita 'esecuzione nella medesima
seduta analitica dei diversi dosaggi richiesti dal capitolato.

Lo strumento ha una cadenza analitica di 240 test/h e gli allergeni “on board” hanno una stabilita di oltre 20 mesi
anche a confezione aperta.

Il sistema gestisce il CQI in maniera completa ed informatizzata ed & dotato di notevole capacita di archiviare
pazlenti e determinazioni (100.000 pazienti e 1.000.000 di determinazioni).

E’ possibile eseguire parte degli gli esami con tecnologia microarray per diagnostica allergologica ISAC in quantita
ampiamente superiori a quelle richieste dal capitolato.

1l volume del refluo per ciascun campione € di ca. 60 ml. di rifiuto liquido e di ca. 1 cmc di rifiuto solido per
determinazione, riconducibili al codice CER 108.01.07.

Le dimensioni del volume di ingombro dello strumento non sono trascurabili (1,9 mq.; 4,1 mc.); limmissione in
commercio in Italia di tale tecnologia risale all'anno 2002 ed & diffusa in diverse (n. 17) importanti realta
ospedaliere italiane.

E’ proposto programma di manutenzione periodica comprendente quattro (n. 4) interventi annui con disponibilita
in laboratorio di parti di ricambio. L'offerente si dichiara disponibile a prestare assistenza diretta on line ed un
servizio di teleassistenza.

La Rete di assistenza con sede di riferimento a Bologna consta di tre (n. 3) tecnici dei quali uno (n.1) con sede a
Padova.

1l sistema dispone di oltre n. 560 allergeni, tutti clinicamente testati ed in continuo aggiornamento, incluse n. 103
componenti molecolari delle quali n. 72 sono prodotte con tecnologia ricombinante. Le confezioni dei test peoco
usuali (rari) e di quelli pill frequenti contengono un numero adeguato di test che vanno da un minimo di 10
test/confezione per i rari ad un massimo di n. 16 test/confezione per i pill frequenti.

E’ disponibile test in vitro per la misurazione quantitativa della #rjptasinel plasma o nel siero umano.

L'offerente possiede la certificazione IS0 9000 per la progettazione e la commercializzazione di reagenti, strumenti
e software dedicati a test diagnostici in vitro per allergologia, asma e autoimmunita.

Commissione procede con [a valutazione tecnica assegnando collegialmente, con il procedimento condiviso nel
verbale di seduta precedente ed in alto precisato, 1 coefficienti di valutazione che, moltiplicati per il peso di ciascun

elemento/sub-elemento di valutazione, determinano i punteggi tecnici di cui allo specchietto che segue: ; Z

Concluse le attivita di cui innanzi, non essendoci nessun altra offerta tecnica per il lotto in questione, la /ﬁ\




1 Valutazione strumentazione Punteggio Coefficiente Punti
A | Caratteristiche tecniche e di qualita massimo | divalutazione | - ottenuti
al Certificazione ISO 9000 per progettazione e commercializzazione di strumento e 1 10 1
) reagenti '
a2 Disponibilita ad eseguire parte degli gli esami (circa il 6-7%) con tecniologia microarray 8 10 8
" per diagnostica allergologica ISAC !
a3 Volume complessivo di ingombro dello strumento compresi i reagenti a bordo ed 1 0.6 0.6
. eventuali contenitori estemni ' !
a4 | Volume e tipo di refluo prodotto per campione analizzate 2 0,8 1,6
N. strumenti installati in Italia, legati alla diagno-stica allergologica ed anno di
as |. . 6 09 54
immissione sul mercato
B Caratteristiche funzionali e di rendimento, tecniche operative
Possibilita di esecuzione giomaliera dei test senza aggravio di spesa per avviamento,
b.1 I 2 0,8 1,6
calibrazioni etc.
b.2 Possibilith di esecuzione, nella stessa seduta analitica, del dosaggio di IgE specifiche ed 2 10 2
) IgE totali , miscele di IgE spedifiche '
b3 | Velodita di esecuzione dei test 4 1,0 4
b4 | Stabilita allergeni a bordo 8 1,0 8
b.5 | Gesticne informatica ed automatizzata del controllo qualita interno 2 09 1.8
b.6 | Archivio pazienti in linea, capacita dell’archivio pazienti 2 1,0 2
2 Caratteristiche dei reagenti
a Confezioni ridotte per allergeni rari 8 1.0 8
b N. allergeni disponibili 2 1,0 2
c N. ricombinanti disponibili 5 1,0 5
d Determinazione della Triptasi 3 1,0 3
3 Assistenza offerta e servizio post-vendita
Manutenzione periodica (cadenza degli interventi programmati) Possibilita di avere in
a . . . . 1 1,0 1
Laboratorio parti di ricambio essenziali
b Modalita di supporto specialistico telefonico 2 0,8 1,6
c Organizzazione della rete di assistenza operante in zona 1 0,9 0,9
TOTALE 60 57,5

Dato atto che fa valutazione tecnica ottenuta dalla ditta in esame risulta essere superiore alla soglia di ammissione
fissata dal capitolato speciale d'appalto a punti 40 (quaranta) la Commissione dichiara la ditta Thermo Fisher
Diagnostics S.p.A. ammessa alle successive fasi della gara.

La Commissione procede, altresi, alla riparametrazione a punti 60,00 (sessanta) del punteggio ottenuto dalla ditta
per il lotto in questione nel rispetto di quanto stabilito dai documenti di gara e dalle gia innanzi richiamate linee
guide ANAC. Tale riparametrazione, essendo unica ditta offerente, avviene senza lausilio di alcun calcolo
matematico.

In conclusione, per il lotto n. 1 la ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. &€ ammessa alle successive fasi della gara
con il punteggio di 60/60.

Alle ore 17,15 la seduta & conclusa. /Z ¢ @




Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente
dott.ssa Emanuela Toffalori
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VERBALE N. 3 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per laffidamento della fornitura, in service, suddivisa in quattro lotti,
per la durata di quattro anni con possibilita di unico rinnovo biennale, di
sistemi diagnostici per il Dipartimento Laboratorio e Servizi dell/APSS di Trento

Importo complessivo annuo di €. =521.100,00= oltre oneri DUVRI ed 1.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =2.084.400,00= oltre oneri DUVRI ed 1.V.A.
Importo complessivo d’appalto, anni 6 (4+2), €. =3.126.600,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 1 - Indagini allergologiche - CIG 6701290F6F
Importo annuo a base dasta €. =228.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =912.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 2 - Ricerca sangue occulto - CIG 67012942C0
Importo annuo a base dasta €. =95.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =380.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 3 - Esame completo urine - CIG 670129860C
Importo annuo a base dasta €. =177.100,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =708.400,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 4 — Esame VES - CIG 67013007B2
Importo annuo a base dasta €. =21.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =84.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI r ciascun lotto, €. =84,00= oltre I.V.A.
Oneri quadriennali per rischi da interferenza (DUVRI), per ciascun lotto, €. =336,00= oltre I.V.A.

L'anno DUEMILASEDICI addi VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore 14:30 nella sala riunioni “Aste” sita al primo
piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8,

Visto:

1. il verbale n. 1 n. 2 di seduta di valutazione tecnica, rispettivamente del 1 dicembre 2016, Rep. N. 654433 di
data 5/12/2016 e del 5 dicembre 2016, Rep. N. 699000 di data 20/12/2016;

Presenti

o  EMANUELA TOFFALORI, Dirigente Medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Trento;

Provincia autonoma di Trento
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o VITO CURCI, Dirigente medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto;
e LUCA ENDRIZZI, Capo Tecnico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto,

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Cro, da inizio ai lavori.

La Commissione, in assetto plenario, riprende possesso dei plichi, cosi come consegnati al segretario a conclusione
della seduta precedente e sin qui custoditi nellarchivio chiuso a chiave degli uffici del Servizio procedure di Gara e
Contratti.

A seguire da inizio ai lavori proseguendo con le attivita di valutazione delle offerte tecniche, secondo l'ordine di
lotto e di arrivo e, pertanto, da inizio all'esame delle offerte tecniche pervenute ed ammesse per il Lotto n. 2 e
precisamente, nell'ordine, delle ditte Medical Systems S.p.A. e Sentinel CH. S.p.A., procedendo con il rilievo dei dati
oggettivi e delle peculiarita tecniche ivi illustrate.

Alle ore 16:45 la Commissione, vista |'ora, stabilisce di aggiornarsi condividendo quale data per la prossima seduta
il 18/01/2017 alle ore 14:00 in una delle sale disponibili della sede APAC di Via Dogana n. 8 in Trento.

Le offerte tecniche, raccolte in un unico plico, sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Cro che avra cura di
custodirle nella sala deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti dell’APSS siti in
Via Dogana n. 8 sede APAC.

Alle ore 16,45, la seduta € conclusa.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente

7@
dott.ssa Emanuela Toffalori ..........=¢ A s T

I componenti \g .
dott. Vito Curci . 8.

sig. Luca Endrizzi
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Rep. n. 6(;-34)‘6 PAT/RFSPGC di data 31/01/2017.
Class. 3.5-2016
Fasc, 1120

VERBALE N. 4 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per laffidamento della fornitura, in service, suddivisa in quattro lott],
per la durata di quattro anni con possibifita di unico rinnovo biennale, di
sisterni diagnostici per il Dipartimento Laboratorio e Servizi defl/APSS di Trento

Importo complessivo annuo di €. =521.100,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =2.084.400,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo complessivo d'appalto, anni 6 (4+2), €. =3.126.600,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A,

Lotto n. 1 - Indagini allergologiche - CIG 6701290F6F
Importo annuo a base dasta €. =228.000,00= oitre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo dappalfo, quadriennale, €. =912.000,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 2 - Ricerca sangue occulto - CIG 67012942C0
Importo annuo a base dasta €. =95.000,00= oltre cneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappaftto, quadriennale, €. =380.000,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 3 - Esame completo urine - CIG 670129860C
Importo annuo a base dasta €. =177.100,00= oltre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =708.400,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 4 — Esame VES - CIG 6701300782
Importo annuio a base d'asta €. =21.000,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =84.000,00= oltre oneri DIVRI ed LV.A.

Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI), per ciascun lotto, €. =84,00= oltre 1.V.A.

Oneri quadriennali per rischi da interferenza (DUVRI), per ciascun lotto, €. =336,00= oltre L.V.A.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi DICIOTTO del mese di GENNAIQ, alle ore 14:00 nella sala riunioni “Aste” sita
al primo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8§,

Visto:

1. il verbale n. 1, n. 2 e n. 3 di seduta di valutazione tecnica, rispettivamente del 1 dicembre 2016, Rep. N.
654433 di data 5/12/2016, del 5 dicembre 2016, Rep. N, 699000 di data 20/12/2016 e del 20 dicembre 2016,
Rep. N. 29803 di data 18/01/2017;

Presenti

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento « P +38 0461 495111 » C.F. e P.IVA 00337460224
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o EMANUELA TOFFALORI, Dirigente Medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Trento;
VITO CURCT, Dirigente medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto;
s LUCA ENDRIZZI, Capo Tecnico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto;

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Crd, da inizio ai lavori.
La Commissione, in assetto plenario, riprende possesso dei plichi, cosi come consegnati al segretario a conclusione

della seduta precedente e sin qui custoditi nellarchivio chiuso a chiave degli uffici del Servizio procedure di Gara e
Contratti.

A seguire da inizio ai lavori proseguendo con le attivita di valutazione delle offerte tecniche pervenute ed ammesse

per il Lotto n. 2 e precisamente, nell'crdine, delle ditte Medical Systems S.p.A. e Sentinel CH. S.p.A., procedendo
con il rilievo dei dati oggettivi e delle peculiarita tecniche ivi illustrate,

Lotto n. 2 — Fornitura in service di sistema per ricerca di sangue occulto
Ditta Medical Systems S.p.A.

L'offerta prevede la fornitura di analizzatori completamente automatici per la determinazione quantitativa
dell'emoglobina umana nelle feci, OC-Pledia Cod. MV5H00 completi di OC-LINK, nuovi di fabbrica, uno per il
laboratorio di Patologia Clinica dell‘ospedale di Trento ed uno per quello di Rovereto

Tale sistema, introdotto nel mercato italiano nel 2016 & unimplementazione del sistema OC SENSOR DIANA ed &
utilizzato, nell'ambito dello screening del cancro del colon retto, in 128 laboratori su 261 installazioni complessive,
con elevati volumi di attivita e in accordo con gli indicatort GISCOR.

Ha una capacita di archivio di 100.000 test ed un volume di ingombro di 0,22 mc pari a mm. 630x630x560.
Necessita, inoltre, di n. 1 tanica da 5 It. e n. 2 taniche da 10 It per un volume di ingombro di 0,025 mc.

Le modalita di gestione del CQI sono conformi a quanto richiesto dal Capitolato. E offerta Ia partecipazione al
proegramma allargato CQI denominato QCarExpert.

La cadenza analitica dello strumento proposto & di 320 test/ora. Relativamente ai volumi di lavoro richiesti &
stimata una durata della seduta analitica per Trento pari a circa 30’ e per Rovereto circa 20’

Lo strumento richiede un solo avvinamento giornaliero ad inizio seduta; fa calibrazione solo al cambio lotto del
latex; verifica automatica delle celle di lettura. Tutto il materiale di utilizzo per awvio e calibrazione & fornito in
sconto merce, E’ richiesto l'intervento dell'operatore per il controllo dei volumi di scarico e della soluzione di
lavaggio. Lo strumento consente il caricamento in continuo dei campioni della seduta analitica con possibilita di
funzione STAT. La manutenzione periodica a carico dell'operatore prevede attivita di circa 3’ al giorno per chiusura
strumento, 10’ a settimana e 15" mensili per manutenzioni programmate.

Il flacone raccolta campione, contenente soluzione di conservazione, consente una raccolta standardizzata; &
apribile da un solo lato, dotato di doppia membrana di alluminio di chiusura sul lato opposto e di filtro idoneo a
trattenere le particelle corpuscolate in fase di campionamento analitico. Il foglietto illustrativo allegato al
contenitore di raccolta campione & idoneo.

Latex reagente stabile per circa 12 mesi a confezione chiusa; a bordo 7 giorni; 14 gg. a confezione aperta a
temperatura controllata. Tampone stabile per circa 12 mesi a confezione chiusa; a bordo 1 mese; 2 mesi a
confezione aperta a temperatura controlilata.

Lo strumento produce durante l‘attivita rifiuto liquido (6,4 mlfcampione) non pericoloso CER 18.01.07 e rifiuto
solido (13 cmc per campione) pericoloso a rischio infettivo HP9 CER 18.01.03

Le modalita di supporto specialistico sono conformi alle richieste del capitolato; adeguato alle richieste il modello di
formazione proposto per il personale.

Il servizio di assistenza tecnica prevede interventi di manutenzione ordinaria a cadenza almeno semestrale ed
interventi di assistenza tecnica straordinaria full-risk, senza oneri aggiuntivi con intervento su chiamata, per un
numero illimitato di chiamate, I tempi di intervento offerti prevedono al massimo entro 4 ore solari dalla chiamata
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedi al venerdi, festivi esclusi, mentre per il ripristino della totale funzionalita
dello strumento (riparazione o sostituzione strumento) al massimo entro 24 ore solari dalla chiamata.

1l centro si assistenza tecnica per il Trentino € a Verona e a Padova ¢/o la residenza dei tecnici aziendaliW /




Ditta Sentinel CH. S.p.A.

L'offerta prevede la fornitura di analizzatori fotometrici ad elevata automazione e produttivita per il test del sangue
occulto nelle feci, SENTIFIT® 270 completi di OC-LINK, nuovi e di ultima generazione.

Non si rileva il dato relativo all'utilizzazione dello strumento nell’ambito dello screening del cancro del colon retto ne
di quello relativo ai volumi di attivitd, Sono illustrati tre lavori dai quali & desumibile la conformita dei dati rispetto
agli indicatori GISCOR. La capacita dell'archivio pazienti in linea & di 1.000.000 di risultati completi di anagrafica.
Lo strumento proposto presenta le seguenti dimensiont mm. 870x670x625 pari a 0,476 mc di volume di ingombro,
escluso pe, stampante e taniche esterne.

Le modalita di gestione del CQI sono conformi a quanto richiesto dal Capitolato.

La durata della singola seduta analitica & di 58’ per eseguire 160 campioni; Ia calibrazione dura 30 gg.

E’ richiesto lintervento dell'operatore per il controllo dei volumi di scarico e della soluzione di lavaggio. Per il
caricamento in continuo & necessario sostituire il piatto porta campione al termine del campionamento dell‘intero
piatto.

La manutenzione periodica a carico dell’'operatore prevede attivita di circa 5' al giorno per pulizia strumento e di 15
a settimana per il lavaggio delle cuvette,

Le modalita di supporto specialistico sono conformi alle richieste del capitolato; adeguato alle richieste il modello di
formazione proposto per il personale,

Il servizio di assistenza tecnica prevede interventi di manutenzione programmata e preventiva a carattere
semestrale mentre la manutenzione straordinaria & su chiamata, per un numero illimitato di interventi. I tempi di
intervento per il ripristino della totale funzionalitd dello strumento (riparazione) sono entro 8 ore dalla
segnalazione, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 dal lunedi al venerdi, festivi esclusi, mentre quelli per la sostituzione
dello strumento sono entro 24 ore dalla segnalazione.

Il centro si assistenza tecnica é ubicato presso la sede dell'offerente, in Milano.

Il Flacone raccolta campione, contenente soluzione di conservazione, consente una raccolta standardizzata ed &
apribile da un solo lato.

Il foglietto illustrativo allegato al contenitore di raccolta campione & idoneo.

Il Latex reagente & stabile per circa 12 mesi a confezione chiusa; mentre a bordo & stabile 30 gg.; Il diluente &
stabile per circa 12 mesi a confezione chiusa e a bordo per circa 30 gg.

Lo strumento produce durante l'attivita rifiuto biologico (1,5 ml/campione) CER 18.01.03 e rifiuto per scarico
lavaggio cuvette (19 mi/campione) CER 07.01.01. Rifiuto solido (13 ml/campione) 18.01.03

Concluse le attivita di cui Innanzi, non essendoci nessun altra offerta tecnica per il lotto in questione, la
Commissione procede con la valutazione tecnica assegnando collegialmente, con il procedimento condiviso nel
verbale di seduta precedente, i coefficienti di valutazione che, moltiplicati per il peso di ciascun elemento/sub-
elemento di valutazione, determinano i punteggi tecnici di cui allo specchietto che segue:

Ditta Medical Systems S.p.A.

Punteggio Coefficiente Punteggio

1. Valutazione strumento h X |
massimo di valutazione | ottenuto

Esperienze di utilizzazione nell’ambito dello screening del cancro del
l.a | colon retto con particolare riferimento ai volumi di attivita ed ai risultati 15 1,0 15
con riferimento agli indicatori GISCOR

1.b | Capacita dell’archivio pazienti in linea 3 0,8 2,4

Minore volume complessivo di ingombro dello strumento, compresi i

l.c . . e . .

reagenti a bordo ed eventuali contenitori esterni 2 10 2
1.d | Gestione informatica ed automatizzata del Controllo di Qualita Interno 4 1,0 4
l.e | Durata della singola seduta analitica 4 1,0 4

oAf
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1 Valutazione strumento Punte_gglo Coefficiente Punteggio
massimo | divalutazione | ottenuto
1f Possibilita di esecuzione giornaliera dei test senza aggravio di spesa per 2 10 2
) avviamento, calibrazioni, etc. !
Minor i — . -
1g |n9r_ intervento richiesto all’operatore nella gestione della seduta 2 0.8 16
analitica
Minore impegno nella manutenzione periodica a carico dell’operatore
1.h 2 1,0 2
2. Caratteristiche di prodotti e reagenti
2.a | Migliori caratteristiche del flacone raccolta campione 5 1,0 5
2h Migliori caratteristiche foglietto illustrativo allegato al contenitore di 5 10 5
’ raccolta campione, '
2.c | Stabilita dei reattivi sia nell'immagazzina- mento che a borde macchina 3 0,9 2,7
Tipo e volume di refluo prodotto per campione analizzato e per totale
2d . 2 1,0 2
fornitura
3. | Assistenza offerta e servizio post-vendita
1b Modalita di supporto specialistico anche telefenico 4 1,0 4
1.c | Il modello di formazione proposto per il personale 2 1,0 2
Il modello di assistenza tecnica: tempi e modalita di intervento,
1.d | vicinanza della rete di assistenza, possibilita di avere in laboratorio parti 5 1,0 5
di ricambio essenziali
Totale 58,7
Ditta Sentinel CH. S.p.A.
. Punteggio Coefficiente Punteggio
L. Valutazione strumento massimo | divalutazione | ottenuto
Esperienze di utilizzazione nell’ambito dello screening del cancro del
1.a | colon retto con particolare riferimento ai volumi di attivita ed ai risultati 15 0,3 4,5
con riferimento agli indicatori GISCOR
1.b | Capacita dell'archivio pazientiin linea 3 1,0 . 3
Le Minore volume complessivo di ingombro dello strumento, compresi i 2 08 16
" | reagenti a bordo ed eventuali contenitori esterni ! i
1.d | Gestione informatica ed automatizzata de! Controllo di Qualita Interno 4 0,9 3,6
l.e | Durata della singola seduta analitica 4 0,6 24
1f Possibilita di esecuzione giornaliera dei test senza aggravio di spesa per 2 0.9 18
© | awviamento, calibrazioni, etc. ! !
—— = n -
1g Mmc'n: intervento richiesto all'operatore nella gestione della seduta 2 0,6 12
analitica
1.h | Minore impegno nella manutenzione periadica a carico dell'operatore 2 1,0 2
2. Caratteristiche di prodotti e reagenti
2.a | Migliori caratteristiche del flacone raccolta campione 5 08 4,0
25 Migliori caratteristiche foglietto illustrativo allegato al contenitore di 5 1,0 5,0

raccolta campione.




. . Punteggio Coefficiente Punteggio
2. | Caratteristiche di prodotti e reagenti g &l . &6
massimo di valutazione | ottenuto
2.c | Stabilita dei reattivi sia nell'immagazzina- mento che a bordo macchina 3 1,0 3,0
2.4 'I'lpo.e volume di refluo prodotto per campione analizzato e per totale 2 0.8 16
fornitura
3. | Assistenza offerta e servizio post-vendita
1.b | Modalita di supporto specialistico anche telefonico 4 1,0 4
1.c | Il modello di formazione proposto per il personale 2 1,0 2
Il modello di assistenza tecnica: tempi e modalita di intervento,
1.d | vicinanza della rete di assistenza, possibilita di avere in laboratorio parti 5 0,8 4
di ricambio essenziali
Totale 43,7

Dato atto che la vailutazione tecnica ottenuta dalle ditte in esame risulta essere superiore alla soglia di ammissione
fissata dal capitolato speciale d'appalto, per il lotto di che trattasi, a punti 35 (trentacingue) la Commissione
dichiara le ditte Medical Systems S.p.A. e Sentinel CH. S.p.A. ammesse alle successive fasi della gara e procede,
nel rispetto di quanto stabilito dai documenti di gara e dalle gia innanzi richiamate linee guide ANAC, con le
operazioni di riparametrazione che restituiscono la seguente situazione;

» ditta Medical Systems S.p.A. wcsssssmenn " . 60,00

= ditta Sentinel CH. S.p.A. .vecuieeees . 44,67

In conclusione, per il lotto n. 2, sono ammesse alle successive fasi della gara entrambe le ditte offerenti con i
seguenti punteggi: ditta Medical Systems S.p.A. punti 60 e ditta Sentine!l CH. S.p.A. punti 44,67.

Alle ore 16,55 la seduta & conclusa.

Le offerte tecniche, raccolte in un unico plico, sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Crd che avra cura di
custodirle nella sala deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti dell’APSS siti in
Via Dogana n. 8 sede APAC.

La Commissione stabilisce di aggiornarsi condividendo quale data per la prossima seduta quella del 31/01/2017 alle
ore 14:00 in una delle sale disponibili della sede APAC di Via Dogana n. 8 in Trento.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente i
dott.ssa Emanuela Toffalori saesacossosedbrovertfostdeninesi¥israresveassarane

I componenti
dott. Vito Curci

sig. Luca Endrizzi
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Trento, If 31/01/2017

Rep. n. 55606 PAT/RFSPGC di data 31/01/2017.
Class. 3.5-2016
Fasc. 1120

VERBALE N. 5 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in service, suddivisa in quattro fott;,
per la durata df qualtro anni con possibilita di unico rinnovo biennale, di
sistemi diagnostici per il Dipartimento Laboratorio e Servizi dell’/APSS di Trento

. Importo complessivo annuo di €. =521.100,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =2.084.400,00= oltre oneri DUVRI ed 1.V.A.
Importo complessivo d'appalto, anni 6 (4+2), €. =3.126.600,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 1 - Indagini allergologiche - CIG 6701290F6F
Importo annuo a base dasta €. =228.000,00= oltre oneri DUVRI ed LYV.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =912.000,00= oltre oneri DUVRI ed IL.V.A.

Lotto n. 2 - Ricerca sangue occulto - CIG 67012942C0
Importo annuo a base d'asta €. =95.000,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.
Importo d'appalto, quadriennale, €. =380.000,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.

Lotto n. 3 - Esame completo urine - CIG 670129860C
Importo annuo a base dasta € =177.100,00= oltre oneri DUVRI ed I.V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =708.400,00= olfre oneri DUVRI ed I.V.A.

Lotto n. 4 — Fsame VES - CIG 6701300782
Importo annuo a base d'asta €. =21.000,00= oftre oneri DUVRI ed I,V.A.
Importo dappalto, quadriennale, €. =84.000,00= oftre oneri DUVRI ed LV.A.

Oneri annui per rischi da interferenza (DUVRI), per ciascun lotto, €. =84,00= oltre I.V.A.

er ciascun lotto, €. =336,00= oltre LV.A.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi TRENTUNO del mese di GENNAIO, alle ore 14:00 nella sala riunioni “Aste” sita
al primo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8,

Visto:

o ilverbale n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 diseduta di valutazione tecnica, rispettivamente del 1 dicembre 2016, Rep. N.
654433 di data 5/12/2016, del 5 dicembre 2016, Rep. N. 695000 di data 20/12/2016, del 20 dicembre 2016,
Rep. N. 29803 di data 18/01/2017 e del 18 gennaio 2017, Rep. 55176 di data 31/01/2017;

Presenti

o EMANUELA TOFFALORI, Dirigente Medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Trento;

Provincia autonoma di Trento
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o VITO CURCI, Dirigente medico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Rovereto;
o LUCA ENDRIZZIL, Capo Tecnico Laboratorio Patologia Clinica P.O. Roverelto;

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Cro, da inizio ai lavori.

La Commissione, in assetto plenario, riprende possesso dei plichi, cosi come consegnati al segretario a conclusione
della seduta precedente e sin qui custoditi nell’archivio chiuso a chiave degli uffici del Servizio procedure di Gara e
Contratti,

I favori proseguono con le attivita di valutazione delle offerte tecniche pervenute ed ammesse per il Lotto n. 4 e

precisamente, nell'ordine, delle ditte DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. e ALIFAX s.r.l., procedendo con il rilievo dei
dati oggettivi e delle peculiarita tecniche ivi illustrate.

Lotto n. 4 — Esame VES

Ditta DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.

1l sistema diagnostico offerto @ composto da n. 2 (due) VesCube200 e n. 1 {(uno) MiniCube per 'ospedale di Trento
e da n. 1 (uno) VesCube200 e n. 1 (uno) MiniCube per l'ospedale di Rovereto.

Gli strumenti proposti, immessi sul mercato nel 2005 (VesCube200) e nel 2016 (MiniCube), sono nuovi di fabbrica,
di ultima generazione e con software dedicato.

1| sistema automatico proposto, in possessa del marchio CE, & prodotto in aziende certificate ISO 9000 e presente
su tutto il territorio nazionale.

Possiede elevata produttivita (n. 190 test/ora) ed utilizza provette con EDTA.

E’ compatibile con racks dei conta globuli, dotato di adeguata autonomia di reagenti a bordo e con possibilita di
caricamento in continuo.

L'offerta espone una manutenzione ordinaria eseguita dal servizio di assistenza tecnica con sede a Monteriggioni
(SI) contattabile telefonicamente, anche ad un numero verde, e a mezzo mail, tutti i giorni lavorativi dalle ore
8:00-13.00 e 14:00-17:00, con tempo di intervento entro le 8 (otto) ore dalla chiamata. L'organizzazione del
servizio assistenza tecnica & garantita da altra ditta con sede in Porto Mantovano (MN), in grado di intervenire
entro 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata. E’ prevista una manutenzione preventiva annua.

La manutenzione straordinaria & garantita su chiamata entro le 8 (otto) ore lavorative successive al ricevimento
della chiamata. Sostituzione dell’apparecchio, in caso di guasto non riparabile, entro le 24 ore solari successive al
giorno della chiamata.

ALIFAX s.r.l.

Il sistema diagnostico offerto & composto da n. 2 (due) Testl SDL e n. 1 (uno) Mr.LAB software per 'ospedale di
Trento e da n. 1 (uno) Testl e n. 1 {uno) Mr.LAB software per I'ospedale di Rovereto.

La strumentazione proposta, immessa sul mercato nel 1997 & nuova di fabbrica e di ultima generazione.

1l sistema automatico proposto, in possesso del marchio CE, & prodotto in aziende certificate ISO 9000 e presente
su tutto il territorio nazionale.

Possiede elevata produttivita (n. 150 testfora) ed utilizza provette con EDTA.

E' compatibile con racks dei conta globuli, dotato di adeguata autonomia di reagenti a bordo e con possibilita di
caricamento in continuo.

L'offerta espone una manutenzione ordinaria eseguita dal servizio di assistenza tecnica con sede a Polverara (PD)
contattabile telefonicamente a mezzo mail, tutti i giorni lavorativi dalle ore 8:30-13.00 e 14:00-17:00, con tempo di
intervento entro le 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata. E’ prevista manutenzione preventiva annua ogni 30.000
test. La manutenzione correttiva garantisce il ripristino delle attivita entro 24 ore solari successive al giorno della
chiamata. I

Concluse le attivita di cui innanzi, non essendoci nessun altra offerta tecnica per il lotto in questione, la
Commissione procede con la valutazione tecnica assegnando collegialmente, con il procedimento condiviso nel
verbale di seduta precedente, i coefficienti di valutazione che, moltiplicati per il peso di ciascun elemento/sub-
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elemento di valutazione, determinano i punteggi tecnici di cui allo specchietto che segue:

Ditta DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.

Punti i . . i
1. Valutazione strumento y Dati rilevati Coeff Punti .
max 36 assegnato | ottenuti
Minore quantita di sangue necessaria
1.a | per eseguire 'esame rispetto al minimo ] 1,5 mL (1,0 opzione) 0,6 5,4
richiesto
Migliore produttivité (rispetto a quella 190 campionifora escluso tempo del
1.b e 4 . o o . . 0,8 3,2
richiesta) numero test ora risultato per il 1° campione (24°)
Minor tempo impiegato per 1° esame dopo 24° dal 2° in poi uno ogni
lc |, X . 6 ” 0,6 3,6
I'esecuzione di un esame 19
Semplicitd e minor tempo necessario . . .
\ —_ Nessuna operazione di manutenzione
1.d | perla manutenzione ordinaria e 3 R ; 1,0 3,0
. . ) . giornaliera
giornaliera a carico dell’'operatore
l.e | Correlazione con metodo Westergreen 4 Ottima 1,0 4
Tipo di refluo e minor volume prodotto
1.f | percampione analizzato e per totale 3 Nen produce reflui 1,0 3
fornitura
Volume complessivo di ingombro dello
1.h | strumento compresil reagenti a bordo 2 mm(650x680x690) = mc. 0.305 0,6 1,2
ed eventuali contenitori esterni
. llazioni sul territorio nazionale . - X - .
Li Insta! . . 5 installazioni su tutto il territorio nazionale 1,0 5
negli ultimi cinque anni
L . . . Punti . . - . i
2. Caratteristiche di prodotti e reagenti unti Dati rilevati Coeff Punti R
max 5 assegnato | ottenuti
2.a Tlpo!ogla cont'rqlll offerti (numero di 5 due livelli di controllo in sangue interao 0,7 3,5
livelli, composizione, ecc.)
Assistenza offerta e servizio post- Punti . s . Coeff. Punti
3. . Dati rilevati .
vendita max 9 assegnato | ottenuti
Modello di assistenza tecnica: tempi e
modalita di intervento, vicinanza della Lun-ven 8:00-13:00 e 14:00-17:30
3.a | rete diassistenza alla zona di fornitura 5 Intervento entro 8 ore dalla chiamata; 0,6 3,0
delle strumentazioni, possibilita di Siena; No parti di ricambio in laboratorio
avere parti di ricambio essenziali
3.b | Supporto specialistico telefonico 3 Assicurato 0,7 21
. di visite programmate |
3.c In. di wsn_e prog a_m . perfa 1 n. 1 intervento annuo 0,9 0.9
manutenzione ordinaria
Totale punti max ottenibili 50 Totale punti ottenuti 37,9
Ditta Alifax s.r.l.
1. Valutazione strumento Punti Dati rilevati Coeff. Punti .
max 36 assegnato | ottenuti
Minore quantita di sangue necessarfa
l.a | pereseguire 'esame rispetto al minimo e} 0,80 mL 1,0 S
richiesto
i VT (1 _
1b Mrg_lore produttivita {rispetto a quelia 4 150 campioni/ora 0,8 32
richiesta) numero test ora




-l

Minor tempo impiegato per 1° esame dopo 4'44" dal 2° in poi uno ogni
1c ) . . 6 r 1fo 6
I'esecuzione di un esame 20
Semplicitd e minor tempo necessario . L .
N Inizio e fine giornata con operazioni facili e
1.d | perla manutenzione ordinaria e 3 rapide 0,9 2,7
giornaliera a carico dell'operatore P
l.e | Correlazione con metodo Westergreen 4 Ottima 1,0 4
Tipo di refl i me pr
'po ref uoe miner volume prodotto Refluo non pericoloso; gr. 0,25/test; kg,
1.f | percampione analizzato e per totale 3 . 0,9 2,7
. 26,25/fornitura annua
fornitura
Volume complessivo di ingombro dello
1.h | strumento compreslireagentia bordo 2 mm(480x539x595) = mc. 0.155 1,0 2,0
ed eventuali contenitori esterni
llazioni itori i
Li Insta! IEZ.IOIEI S.UI terri OI:IO nazionale 5 installazioni su tutto il territorio nazionale 1,0 5,0
negli ultimi cinque anni
. . . i . . A Punti
2. Caratteristiche di prodotti e reagenti Punti Dati rilevati Coeft untt
max 5 assegnato | ottenuti
2.a 'Ijupol_ogla cont.rcflh offerti {numero di 5 Tre livelli di controllo in lattice sintetico 0,7 3,5
livelli, composizione, ecc.)
Assistenza offerta e servizio post- Punti - . Coeff. Punti
3. . Dati rilevati .
vendita max 9 assegnato | ottenuti
Lun-ven 8:30-13:00 e 14:00-17:30
Modello di assistenza tecnica: tempie Intervento entro 8 ore lavorative;
modalita di intervento, vicinanza della disponibilita ricambi in caso di guasto
3.a | rete di assistenza alla zona di fornitura 5 correggibile; ripristino fermo macchina 0,8 4,0
delle strumentazioni, possibilita di entro 24 ore solari dal giorno successivo a
avere parti di ricambio essenziali quello della chiamata — Padova; Si, parti di
ricambio in laboratorio
3.b | Supporto specialistico telefonico 3 Lun-ven 8:30-13:00 e 14:00-17:30 0,8 24
. di visite pr I . .
3.c Il n. di vm?e P ogramn?ate perfa 1 n. 1 intervento ogni 30.000 test 0,9 0,9
manutenzione ordinaria
Totale punti max ottenibili 50 Totale punti ottenuti 45,4

Dato atto che la valutazione tecnica ottenuta dalle ditte in esame risulta essere superiore alla soglia di ammissione
fissata dal capitolato speciale d'appalto, per il lotto di che trattasi, a punti 30 (trenta) la Commissicne dichiara le
ditte DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. e ALIFAX s.r.l. ammesse alle successive fasi della gara e procede, nel
rispetto di quanto stabilito dai documenti di gara e dalle gia innanzi richiamate linee guide ANAC, con le operazioni
di riparametrazione che restituiscono la seguente situazione:

= ditta DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. ...ussmmesenssnsesssnsssnns 41,74
* ditta Alifax S.Il s s s essessessssssenss 50,00

In conclusione, per il lotto n. 4, sono ammesse alle successive fasi della gara entrambe le ditte offerenti con i
seguenti punteggi: ditta DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. punti 41,74 e ditta e ALIFAX s.r.l. punti 50.

Le offerte tecniche, raccolte in un unico plico, sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Crd che avra cura di
custodirle nella sala deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti dell’APSS siti in
Via Dogana n. 8 sede APAC.




1l Presidente della Commissione incarica il sig. Francesco Cro di trasmettere al Direttore del Servizio procedure di
Gara e Contratti, dott. Luciano Bocchi, il presente verbale contenente la valutazione tecnica delle offerte ed |
refativi giudizi e punteggi assegnati, nonché tutti gli altri verbali di Commissione, per il prosieguo della procedura di
gara.

Alle ore 15,55 la seduta & conclusa.

Letto, confermato, sottoscritio

Il Presidente
dotl.ssa Emanuela Toffalori

I componenti
dott. Vito Curci

sig. Luca Endrizzi




