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VERBALE N. 1 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi e strumenti
per l'esecuzione dj procedure dj brachiterapia prostatica interstiziale, per la durata di tre anni con
possibilita di unico rinnovo biennale, occorrenti all’Unita Operativa di Radioterapia Oncologica
dell'ospedale di Trento per limporto complessivo annuo di €. =175.000,00= oltre I.V.A.
CIG 7122016985

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi TREDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 14:30 nella sala riunioni n. 1.03 * sita
al primo piano della sede degli uffici di APAC in Trento alla Via Dogana n. 8,

Premesso che:

1. con determinazioni del Direttore dell’A.P.S.S. di Trento n. 284/2017 del 30 giugno 2017 & stata
indetta la “Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi e strumenti per
I'esecuzione di procedure di brachiterapia prostatica interstiziale, per la durata di tre anni con
possibilita di unico rinnovo biennale, occorrenti all'Unita Operativa di Radioterapia Oncologica
dell'ospedale di Trento e contestualmente sono stati approvati, tra l'altro, il Capitolato speciale
d'appalto, il Capitolato tecnico, il DUVRI, lo schema di offerta economica ed i criteri di valutazione
dell'offerta;

2. la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e
sottoscritta tra I’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (APAC) e |'Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) in data 28/10/2015, sulla base della quale APSS
agisce come struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di APAC, ai sensi dell’art. 36 ter 1,
comma 3 della L.P. 23/1990, per I'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di
servizi e forniture nel settore sanitario di propria competenza e di competenza delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio provinciale;

3. in data 9/5/2017 é& stato affidato al Servizio Procedure di gara e Contratti di APSS I'espletamento
della procedura in oggetto;

4. indata 12 settembre 2017, giusto verbale Rep. n. 361/2017, agli atti, si & tenuta la seduta pubblica
di apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione di ammissione alla gara (Busta n.
1) e la documentazione tecnica (Busta n. 2), nella quale il Presidente di gara ha dato atto che nel
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termine stabilito e con i modi prescritti hanno prodotto regolare domanda di partecipazione, offerta
tecnica ed economica e sono state ammesse alla successiva fase di gara le ditte di seguito riportate:

e BARD s.r.l.
e BEST Medical Italy S.p.A.

5. che con provvedimento di Giunta Provinciale n. 1897 d.d. 16/11/2017 si & provveduto a nominare la
Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte
partecipanti all'appalto in parola, individuata nella seguente composizione:

- dott. Salvatore MUSSARI, Medico - U.O. Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Trento -
Servizio Ospedaliero Provinciale dell’APSS, Presidente;

- dott. Francesco ZIGLIO, Fisico - Servizio di Fisica Sanitaria dell'Ospedale di Trento - Servizio
Ospedaliero Provinciale dell’APSS, Componente;

- dott.ssa Elena MAGRI, Medico - U.O. Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Trento -
Servizio Ospedaliero Provinciale dell’APSS, Componente;

6. con lo stesso provvedimento & stato incaricato delle funzioni di Segretario il sig. Francesco Cro,
collaboratore amministrativo professionale esperto del Servizio Procedure di Gara e Contratti di
APSS, che assistera la Commissione in tutte le operazioni, a garanzia di legittimita e di supporto
giuridico-amministrativo.

7. in data 28/11/2017, giusto verbale Rep. n. 681385 PAT/RFSPGC in pari data, in atti, il sostituto del
Dirigente del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, dott. Massimiliano Possamai, ha
provveduto alla materiale consegna delle offerte tecniche, “Busta n. 2", presentate dalle ditte
offerenti ammesse, innanzi elencate, al Presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Salvatore
Mussari;

Cio premesso, presenti

Salvatore MUSSARI, Medico - U.O. Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Trento;
e Francesco ZIGLIO, Fisico - Servizio di Fisica Sanitaria dell Ospedale di Trento;
Elena MAGRI, Medico - U.O. Radioterapia Oncologica dell Ospedale di Trento;

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Cro, da inizio ai lavori.

La Commissione, in assetto plenario, prende possesso dei plichi, cosi come consegnati dal sostituto del
Dirigente del Servizio procedure di gara in ambito sanitario al Presidente della Commissione Giudicatrice
confermando che gli stessi sono integri e sigillati con nastro adesivo trasparente e controfirmati sui
sigilli.

La Commissione preliminarmente prende atto delle disposizioni del Bando di gara e delle richieste del
Capitolato Speciale d’Appalto e conviene di procedere al rilievo dei dati oggettivi delle offerte tecniche,
eventualmente, anche in assetto non plenario precisando comunque che, nel qual caso, detti dati
debbano essere successivamente presentati e condivisi dal plenum della stessa.

La Commissione prende atto, altresi, di quanto disposto dagli atti di gara relativi ai criteri di valutazione
delle offerte tecniche, in cui vengono elencati i vari elementi di valutazione unitamente ai rispettivi
punteggi massimi attribuibili e la soglia minima di qualita. La valutazione delle varie offerte tecniche -in
base a quanto suggerito nelle Linee Guida n. 2 di ANAC recanti “Offerta economicamente pil
vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorita con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 -




effettuera attribuendo collegialmente, alle offerte pervenute, un coefficiente per ciascun sub-elemento di
valutazione, fornendo adeguata motivazione a sostegno di ciascuna scelta, che moltiplicato per il peso
attribuito al sub-elemento determinera il punteggio ad esso assegnato. Quindi verranno sommati i
punteggi ottenuti per ciascun sub-elemento da ciascuna offerta pervenuta e verra riscontrato il
raggiungimento o meno della relativa soglia minima di qualita. Solo a questo punto si procedera a
riparametrare i punteggi tecnici assegnando il valore massimo attribuibile alla qualita all'offerta che
abbia ottenuto il punteggio pil alto e calcolati in proporzione ai punteggi delle altre offerte.

A seguire, quindi, si procede all'apertura dei plichi sigillati e controfirmati contenenti le buste delle
offerte tecniche ed alla verifica del contenuto, confermandone la completezza, cosi come verbalizzata in

sede di ammissione, per entrambe le ditte ammesse, dando atto della riconducibilita del contenuto a
ciascuna di esse.

Le offerte tecniche sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Cro che avra cura di custodirle nella
sala deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti dell’APSS siti in Via
Dogana n. 8 sede APAC.

La Commissione stabilisce di aggiornarsi alle ore 14.30 di lunedi 18 dicembre 2017, stesso luogo.

Alle ore 16:30 la seduta € conclusa.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente 4
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VERBALE N. 2 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per |affidamento della fornitura di dispositivi e strumenti
per l'esecuzione di procedure di brachiterapia prostatica interstiziale, per la durata di tre anni con
possibilita di unico rinnovo biennale, occorrenti all'Unita Operativa di Radioterapia Oncologica
dell'ospedale di Trento per limporto complessivo annuo di €. =175.000,00= oltre I.V.A.
CIG 7122016985

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi DICIOTTO del mese di DICEMBRE, alle ore 14:30 nella stanza 3.18
degli uffici del Servizio procedure di Gara in Ambito Sanitario sita al terzo piano della sede di APAC in
Trento alla Via Dogana n. 8,

Visto:
e il verbale n. 1 di seduta di valutazione tecnica del 13 dicembre 2017, Rep. N. 720145 di data
13/12/2017;

Presenti
e Salvatore MUSSARI, Medico - U.O. Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Trento;
e Francesco ZIGLIO, Fisico - Servizio di Fisica Sanitaria dell'Ospedale di Trento;

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Cro, da inizio ai lavori dando atto
dell’assenza della componente dott.ssa Elena Magri.

Pertanto, la Commissione, da inizio all'esame dell'offerta tecnica della ditta BARD s.r.l., procedendo con
il rilievo dei dati oggettivi e delle peculiarita tecniche illustrate nella documentazione prodotta:

Ditta Bard s.r.l. -

L’offerta della ditta Bard s.r.l. consta di:

- Ecografo FLEX FOCUS 400 BK Medical, nuovo, di ultima generazione, dotato di sonda endocavitaria g
biplanare BK 8848 multifrequenza 4-12 MHz e di sonda addominale BK 8830 multifrequenza 3-6 MHz <
e corredato di sw VARISEED 9.0 VARIAN completo di licenza GOLD e licenze aggiuntive inverse
planning, implant view e seedfinder;
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- Stepper Brachystepper Microtouch CIVCO, di ultima generazione, non nuovo, dotato di regolazione
fine dei movimenti e corredato di gambali Allen Medical Systems, il tutto compatibile con il tavolo
operatorio in dofazione

- Sistema di pianificazione del trattamento VARISEED 9.0 VARIAN in grado di effettuare il calcolo della
dose secondo protocollo AAPM TG-43 e successivi aggiornamenti, unitamente a n. 2 (due) pc
portatili DELL licenziati, non nuovi, di cui uno di back-up, con monitor 17" HD; Back-up attivabile in
tempo reale mediante telefonata al numero verde VARIAN attivo 24/24 — 365/365;

- Elettrometro MAX4000 + Camera a pozzetto STANDARD IMAGING mod. IVB 1000, di ultima
generazione, non nuovo;

- Dispositivo da introdurre per lirradiamento della zona da traftare costituito da capsula saldata di

titanio contenente lodio-125 adsorbito su filo di alluminio con anima d’oro rivestito di nichel/rame,
disponibili con attivita al giorno dellimpianto a scelta dell’'operatore e compresa tra 0.188 e 0.955
mCi; Le sorgenti sono fornite legate in catene con spaziatura uniforme standard o irregolare, a scelta
dell'operatore. Le sorgenti sono connesse da distanziatori sintetici, bio assorbibili, con stabilita di 170
gg., a garanzia della reale impossibilita di rottura accidentale del seme durante la separazione;

- Sistema esclusivo Quicklink per la realizzazione estemporanea di catene compatte a spaziature
variabili, utilizzando i medesimi materiali innanzi descritti.

- Materiale di consumo monouso quale: griglia di puntamento Brachygrid, telino copri sonda, palloncino
endocavitario Brachybaloon, aghi di fissaggio, aghi da impianto Brchystar e quant’altro necessita
all'operatore.

La fornitura é in grado di assicurare 'esecuzione del numero di procedure annue previste.
Il sistema e i dispositivi proposti posseggono le caratteristiche qualitative e fecniche di cui ai requisiti
tecnici necessari indicati nel capitolato speciale d’appalto e sono conformi alla normativa nazionale e

comunitaria per i dispositivi medici, alle norme igienico-sanitarie vigenti ed alle norme in materia di

sicurezza sul lavoro.

L'offerta include la dichiarazione della ditta BARD circa I'assenza di lattice e ftalati nei dispositivi e nei

componenti delle apparecchiature proposte nonché la disponibilita alla sostituzione alle medesime
condizioni economiche, delle forniture aggiudicate con innovazioni aventi analoghe caratter/stlche di
utilizzo, successivamente disponibili sul mercato.

Il sistema proposto soddisfa tutti i requisiti tecnici necessari previsti al punto 2 del capitolato tecnico.

I centri di brachiterapia italiani che la ditta BARD dichiara attualmente di servire con analoga dotazione e
numeri di intervento sovrapponibili a quelli di cui alla presente procedura sono 7 (sette) e sono: Cagliari,
Ravenna, Mantova, Milano-S.Raffaele, Brescia, Savona e Lucca.

Il supporto specialistico, I'organizzazione e la programmazione per la manutenzione ordinaria sono
rispondenti alle richieste del capitolato.

Il tempo di intervento per I'assistenza tecnica straordinaria offerta e pari a 24 ore solari.

Le sedi dei diversi punti di assistenza sono ubicate in Lombardia (Melegnano e Cernusco sul Naviglio) e
Piemonte (Torino).

L’offerta prevede la disponibilita di fornitura di materiale di consumo a scorta di reparto a seconda dell
indicazioni dell'operatore e senza limitazioni di quantita.

Esaurite le attivita di rilievo dei dati oggetti dell'offerta tecnica della ditta BARD, la Commissione non
essendo nel plenum della propria composizione, vista l'ora, si aggiorna alle ore 14:30 di mercoledi 20
dicembre 2017 stesso luogo per proseguire con le medesime attivita relativamente alla dltta BEST
Medical Italy s.r.l.

Le offerte tecniche sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Crd che avra cura di custodirle nella
sala deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti dell’/APSS siti in Via
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Dogana n. 8 sede APAC.
Alle ore 16:46 la seduta & conclusa.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente
dott. Salvatore Mussari

I componenti
dott. Francesco Ziglio

dott.ssa Elena Magri (assente)

siyg. Francesco Cro
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VERBALE N. 3 DI SEDUTA DI VALUTAZIONE TECNICA

Procedura aperta per Iaffidamento della fornitura di dispositivi e strumenti
per l'esecuzione di procedure di brachiterapia prostatica interstiziale, per la durata di tre anni con
possibilita di unico rinnovo biennale, occorrenti all'Unita Operativa di Radioterapia Oncologica
dell'ospedale di Trento per limporto complessivo annuo di €, =175.000,00= oltre I. l/A
CIG 7122016985

L'anno DUEMILADICIOTTO addi QUINDICI del mese di GENNAIO, alle ore 14:45 nella stanza 3.18
degli uffici del Servizio procedure di Gara in Ambito Sanitario sita al terzo piano della sede di APAC in
Trento alla Via Dogana n. 8,

Visti
e iverbalin. 1 e n. 2 di seduta di valutazione tecnica rispettivamente del 13 dicembre 2017, Rep. N.
720145 e del 18 dicembre 2017, Rep. N. 730565;

Presenti
» Salvatore MUSSARI, Medico - U.O. Radioterapia Oncologica del’Ospedale di Trento;
» Francesco ZIGLIO, Fisico - Servizio di Fisica Sanitaria del’Ospedale di Trento:
e Elena MAGRI, Medico - U.O. Radioterapia Oncologica del’Ospedale di Trento;

il Presidente della Commissione, alla presenza anche del sig. Francesco Crd, da inizio ai lavori.

Preliminarmente vengono illustrate alla dott.ssa Elena MAGRI, assente nella seduta del 18/12/2017, le
risultanze dei lavori svolti in quella sede riguardanti essenzialmente il rilievo dei dati oggettivi e delle
peculiarita tecniche dell'offerta della ditta BARD s.r.l.; la dott.ssa Magri dopo ampio e esaustivo
confronto condivide e fa proprio I'esito della predetta seduta di cui al verbale n. 2 del 18/12/2017 —
Rep.730565.

A seguire la Commissione da inizio allesame dell'offerta tecnica della ditta BEST Medlcal ltaly s.r.l.,

procedendo con il rilievo dei dati oggettivi e delle peculiarita tecniche illustrate nella documentaZIone
prodotta:

Ditta BEST Medical Italy s.r.l.

L'offerta della ditta Best Medical Italy s.r.l. consta di:

Provincia autonoma di Trento .
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- Ecografo BEST SONALIS, nuovo, dotato di sonda endocavitaria biplanare TRT-467 con sistema di
scansione SimulView multifrequenza 4-9 MHz e di sonda addominale, separata, Orcheo Lite Convex
2-5 MHz e corredato di sw TPS BEST completo di licenza attiva su due pc e modulo PAT Import per
Iimportazione di date base pazienti provenienti da diverso TPS; non si rileva la possibilita di ottenere
direttamente la calibrazione delle immagini trasmesse al sistema di pianificazione del trattamento;

- Stepper STP 110 dotato di regolazione fine dei movimenti, compatibile con il tavolo operatorio in
dotazione;

- Sistema di pianificazione del trattamento TPS BEST, corredato di kit interfacce (hw e sw) per la
connessione all'ecografo, in grado di effettuare il calcolo della dose secondo protocollo AAPM TG-43,
unitamente a n. 2 (due) pc portatili, nuovi, di cui uno di back-up sempre attivo, entrambi con monitor
17" HD;

- Camera a pozzetto CRC-55tR con pc touch screen, elettrometro e quant’altro necessario per il
controllo di qualita dell'attivita dei semi;

- Dispositivo da introdurre per lirradiamento della zona da trattare costituito da doppia capsula di
titanio contenente lodio-125 e marker in tungsteno “calibrato e certificato con range di attivita richiesta
(riferita al giorno dellimpianto)”. Le sorgenti possono essere fornite come semi sfusi, pre-caricate in
cartucce Mick, caricate in aghi con distanziatori in base a specifiche di pre-planning o caricate in
strands da tagliare in sala operatoria con strumento cutter, fornito in dotazione, che tuttavia non
preclude la possibilita di rottura accidentale del seme;

- Le sorgenti sono separate da distanziatori sterili, bio compatibili, con riassorbimento in 180 gg.; non
rilevata disponibilita seme calibrato;

- Sistema Best SEED LOADER: la realizzazione estemporanea di strands a spaziatura variabile
awviene attraverso articolato processo di caricamento, utilizzando i medesimi materiali innanzi
descritti;

- Materiale di consumo monouso quale: griglia di puntamento Alfanumerica monouso, Brachy Balloon,
telino copri sonda, aghi stabilizzatori, aghi da impianto e quant’altro necessita all'operatore.

Il sistema proposto assicura I'esecuzione del numero di procedure annue previste e i dispositivi proposti
posseggono le caratteristiche qualitative e tecniche di cui ai requisiti tecnici necessari indicati nel
capitolato speciale d’appalto e sono conformi alla normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi
medici, alle norme igienico-sanitarie vigenti ed alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'offerta include la dichiarazione della ditta BEST Medical ltaly circa 'assenza di lattice e ftalati nei
dispositivi e nei componenti delle apparecchiature proposte nonché la disponibilita alla sostituzione alle
medesime condizioni economiche, delle forniture aggiudicate con innovazioni aventi analoghe
caratteristiche di utilizzo, successivamente disponibili sul mercato.

La ditta BEST Medical ltaly s.r.l. dichiara che la Best Medical attualmente serve con analoga dotazione
molti centri negli USA ed in Nord Europa. In Italia & servito unicamente il centro del’Ospedale Civile di
Alghero dellASL di Sassari.

Il supporto specialistico, 'organizzazione e la programmazione per la manutenzione ordinaria sono
rispondenti alle richieste del capitolato. Il tempo di intervento per I'assistenza tecnica straordinaria offerta
& pari a 8 ore dalla ricezione della chiamata con ripristino garantito dei guasti entro 72 ore. La sede del
punto di assistenza & ubicata in Toscana (Chianciano).

L’offerta prevede la disponibilita di fornitura di materiale di consumo a scorta di reparto a seconda delle
necessita.

Esaurite le attivita di cui innanzi la Commissione, essendo nel plenum del proprio assetto, procede cor



la valutazione tecnica delle ditte ammesse assegnando collegialmente i coefficienti di valutazione che,
moltiplicati per il peso di ciascun elemento/sub-elemento di valutazione, determinano i punteggi tecnici di

cui agli specchietti che seguono:

Ditta BARD s.r.l.

Caratteristiche tecniche e di qualita degli strumenti Giudizio | Coefficiente | punti
A1 | Ergonomicita dell’ecografo 2 ecceliente 1 2
A A2 | Range di frequenze a disposizione della sonda trans-rettale 3 10 ecceliente 1 3
A3 | Disponibilita di sonda addominale 3 eccellente 1 3
A4 | Range di frequenze a disposizione della sonda addominale 2 eccellente 1 2
TOTALE PARAMETRO A 10
Tempi di attivazione del sistema di backup Giudizio | Coefficiente | punti
0 > 2h e </= 3h = 0 punti;
O0</=2he>1h=2punti
B | 0</=1he>30 =5 punti 10 effi"%”;e 1 10
0</=30e>15 =7 punti;
0 < =15 =10 punti
TOTALE PARAMETRO B 10
Caratteristiche dei dispositivi impiantabili Giudizio | Coefficiente | punti
C1 A_ssem'bl.a?g‘giq 'Strand durant_e procedura operatoria e 10 eccellente 1 10
c dlspombll_lta di singolo seme calibrato ' . 26
c2 Preparazione Strand; procedura e sicurezza (per evitare 16 eccellente 1 16
rottura del seme)
TOTALE PARAMETRO C 26
Altre caratteristiche della fornitura Giudizio | Coefficiente | punti
Esperienza; referenze dei centri ospedalieri che hanno in
D1 | dotazione la strumentazione offerta (n. centri e importanza | 2 eccellente 1 2
degli stessi in termini di maggior numero di procedure)
D2 | Modalita di supporto specialistico offerto, anche telefonico eccellente 1
D3 t;c;g:g:zaznone e la programmazione per la manutenzione 2 eccellente 1 2
Assistenza tecnica straordinaria, tempi di intervento: Discreto
D | D4 | Otra 6 e 8 ore lavorative = 1 punto 2 14 (8 ore 0,5 1
0 </= 6 ore lavorative = 2 punti lavorative)
Sede punto di assistenza, distanza dalla struttura sede di N
) L= on
fornitura delle strumentazioni: valutabile
D5 | O>/=100km = 0 punti 2 (> 100 0,0 0,0
0 >/= 50 km e <100 km = 1 punto km.)
0 <50 km = 2 punti )
D6 | Disponibilita in reparto dei materiali di consumo monouso 3 Eccellente 1 3
TOTALE PARAMETRO D 1




Ditta BEST Medical Italy s.r.l.

Caratteristiche tecniche e di qualita degli strumenti Giudizio | Coefficiente | punti
A1 | Ergonomicita dell’ecografo 2 distinto 0,8 1,6
A2 | Range di frequenze a disposizione della sonda trans-rettale 3 10 &%l:‘% 0,7 21
A3 | Disponibilita di sonda addominaie 3 eccellente 1 3
A4 | Range di frequenze a disposizione della sonda addominale 2 eccellente 1 2
TOTALE PARAMETRO A 8,7
Tempi di attivazione del sistema di backup Giudizio | Coefficiente | punti
00 > 2h e </= 3h = 0 punti;
O</=2he>1h=2punti
0</=1he > 30 = 5 punt 10 eff";”g‘;‘* 1 10
0</=30"e>15 =7 puntj
0 < =15 = 10 punti
TOTALE PARAMETRO B 10
Caratteristiche dei dispositivi impiantabili Giudizio Coefficiente | punti
Assemblaggio Strand durante procedura operatoria e .
C1 disponibilita di singolo seme calibrato 10 26 sufficiente 03 3
Preparazione Strand; procedura e sicurezza (per evitare . :
Cc2 rottura del seme) 16 insufficiente 0,1 1,6
TOTALE PARAMETRO C 4,6
Altre caratteristiche della fornitura Giudizio | Coefficiente | punti
Esperienza; referenze dei centri ospedalieri che hanno in
D1 | dotazione la strumentazione offerta (n. centri e importanza | 2 sufficiente 0,3 0,6
degli stessi in termini di maggior numero di procedure)
D2 | Modalita di supporto specialistico offerto, anche telefonico 3 eccellente 1
D3 Iarzzg:zgzazwne e la programmazione per la manutenzione 2 eccellente 1 2
Assistenza tecnica straordinaria, tempi di intervento: Discreto
D4 | O tra 6 e 8 ore lavorative = 1 punto 2 14 (8 ore 0,5 1
O </= 6 ore lavorative = 2 punti lavorative)
Sede punto di assistenza, distanza dalla struttura sede di Non
fornitura delle strumentazioni: valutabile
D5 | O >/= 100 km = 0 punti 2 (> 100 0,0 0,0
0 >/= 50 km e <100 km = 1 punto k
0 <50 km = 2 punti m.)
D6 | Disponibilita in reparto dei materiali di consumo monouso 3 Eccellente 1 3
TOTALE PARAMETRO D 9,6
RIEPILOGO PUNTI
Criteri
Offerenti Totale
a b c d
BARD 10 10 | 26 | 11 57
BEST 8,7 10 |46 | 96 32,9

.




Dato atto che la valutazione tecnica ottenuta da entrambe le ditte risuita essere superiore alla soglia di
ammissione fissata dal capitolato speciale d’appalto a punti 20 (venti), la Commissione le dichiara
ammesse alle successive fasi della gara e procede, nel rispetto di quanto stabilito dai documenti di gara,
con le operazioni di riparametrazione, come appresso:

RIEPILOGO PUNTI RIPARAMETRATI
PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI
Offerenti Criterio a Criterio b Criterioc . Criterio d
Valut. | Ripar. | Valut. | Ripar. | Valut. | Ripar. | Valut. | Ripar.
BARD 10 10 10 10 26 26 11 14
BEST 8,7 8,7 10 10 4,6 4,6 9,6 12,21
che restituiscono la seguente situazione:
»  ditta Bard s.r.l. (10+10426+14) ......corcomrcerrrrrceerererc s scms e e eee s 60,00
= ditta Best Medical italy s.r.l. (8,7+10+4,6+12,21)....ccccccriccrrecrrcrncrrens 35,51

dalla quale si rileva che la ditta BARD s.r.l., dalla sommatoria dei punteggi riparametrati dei singoli criteri
di valutazione, consegue il punteggio massimo previsto per cui, come stabilito dai documenti di gara,
non si procede ad uiteriore riparametrazione.

in conclusione sono ammesse alle successive fasi della gara entrambe le ditte offerenti con i seguenti
punteggi: Bard s.r.l. punti 60.00, Best Medical ltaly s.r.l. punti 35.51.

Le offerte tecniche sono riconsegnate al segretario sig. Francesco Cro che avra cura di custodirle nella
sala deposito, chiusa a chiave, degli uffici del servizio procedure di gara e contratti del’APSS siti in Via
Dogana n. 8 sede APAC.

il Presidente della Commissione incarica il sig. Francesco Cro di trasmettere al Direttore del Servizio
procedure di Gara in Ambito Sanitario, dott. Luciano Bocchi, il presente verbale contenente la
valutazione tecnica delle offerte ed i relativi giudizi e punteggi assegnati, nonché tutti gli altri verbali di
Commissione, per il prosieguo della procedura di gara.

Alle ore 16:20 la seduta & conclusa.

A Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente (
dott. Salvatore Mussari b;

I componenti
datt' Francesco ziglio Esansanan i’llllllll’ll""l'll SEBBRESERREENRENERY

o

sig. Francesco Cro
segdretario

dott.ssa Elena Magri




